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Lea esto primero 

Acerca del juego de manuales 

Este manual es parte de un juego de manuales. Dicho juego se dirige a un lector que este ya 
familiarizado con tecnicas de ultrasonido. El conjunto de manuales no abarca la capacitacion 
basica en ultrasonido ni en procedimientos clmicos. El juego de manuales incluye: 

• Pam comenzar: Brinda una introduccion a las caracteristicas basicas y conceptos del 
sistema. Una vez completados los procedimientos de este manual, el lector sabra como 
utilizar dichas caracteristicas y entender los conceptos del funcionamiento del sistema. 

• Transductores y seguridad: Contiene informacion acerca de seguridad, transductores, guias 
para biopsia, transductores transesofagicos y laparoscopicos, y salida acustica. 

• Manual de referenda: Contiene informacion que respalda y amplia los procedimientos 
descritos en el manual Para comenzar. Incluye temas tales como gestion de imagenes, 
mantenimiento, resolucion de problemas, especificaciones, referencias y un glosario. 

• Uso de desinfectantes y gels: Contiene informacion sobre geles de acoplamiento y 
desinfectantes compatibles, asi como los procedimientos de desinfeccion de productos ATE. 

• Notas de operacion: Contienen informacion que esclarece respuestas del sistema que 
podrian interpretarse de manera incorrecta o causar dificultades al usuario. 

Acerca del juego de manuales en disco compacto (CD) 

En un bolsillo situado en el interior de la cubierta posterior del manual Para comenzar se ha 
colocado un CD que contiene todo el juego de manuales salvo las Notas de operacion. Encontrara 
las instrucciones de uso del CD en la ultima pagina del manual Para comenzar. 
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Convenciones utilizadas en este manual 

En este manual se utilizan las siguientes convenciones: 

• Todos los procedimientos estan numerados. Tiene que ir ejecutando los pasos en la misma 
secuencia en la que se los presenta para lograr un resultado fiable. 

• Las listas con puntos (•) contienen informacion general sobre una funcion o procedimiento 
especifico. No implican procedimientos en secuencia. 

• Los nombres de controles se reproducen en este manual como aparecen en el sistema, aunque 
se les suele anadir una traduccion entre parentesis. 

• Los elementos o titulos de menu aparecen en este manual tal como se ven en la pantalla, 
aunque se les suele anadir una traduccion entre parentesis. 

• Llamamos lado izquierdo del sistema a la izquierda de usted, cuando esta de frente al sistema. 

• Tanto a los transductores propiamente dichos como a las sondas de lapiz se los considera 
transductores, a menos que diferenciar entre ellos sea importante para la comprension del 
texto. 

• “Seleccionar” significa colocar el cursor sobre un elemento y oprimir SELECT una vez. 

• “Seleccionar dos veces” significa colocar el cursor sobre un elemento y oprimir rapidamente 
SELECT dos veces (una accion analoga a hacer doble die con el raton de una computadora). 
Si oprime SELECT dos veces demasiado despacio, solo se resaltara un elemento. Si lo 
oprime rapidamente, se iniciara una accion. 

Convenciones del sistema 

En el sistema se utilizan estas convenciones: 

• El software con que funciona el sistema utiliza elementos de visualizacion grafica 
semejantes a los usados en muchas computadoras personales. Las referencias a dichos 
elementos en el software o en el manual estan definidas en el glosario del Manual de 
referenda. 

• En un menu, protocolo u otra pantalla, una barra de resaltado indica que el elemento o 
nombre contenido dentro de los limites de la barra esta en proceso de ser seleccionado. 
Oprimiendo el control SELECT u otro control relacionado, se determina la seleccion 
efectiva del elemento, se asigna un valor a un parametro del sistema o se inicia la accion 
asociada al elemento seleccionado. 

• En un menu, una letra subrayada indica que al oprimirse esa letra en el teclado del sistema se 
lograra el mismo resultado que si se elige el elemento de menu con el raton y el control 
SELECT (Seleccionar). 

• En el teclado del sistema, oprimiendo a la vez la Superkey (Supertecla) y otra tecla que se 
designe, por ejemplo 2D Maps (Mapas bidimensionales), se puede cambiar un parametro del 
sistema sin recurrir a un menu. El uso de la Supertecla representa un metodo rapido de 
modificar uno de los parametros de sistema que normalmente aparecen en un menu. 
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• A1 oprimirse una tecla o control por primera vez, se inicia un cambio de modo, una funcion o 
una operacion, o se modifica el valor de un parametro del sistema. A1 oprimirse la misma 
tecla o control por segunda vez, se reanuda el modo anterior, se cambia el parametro del 
sistema o se termina la funcion u operacion. Todos los controles de MENU funcionan de esta 
forma, y puede resultar mas rapido oprimir el control MENU que seleccionar Close, 
(Cerrar), sobre todo si se trata de salir de un submenu. 

• En un menu, protocolo u otra pantalla, cuando hay texto cuyo color es mas claro que el resto 
en esa visualizacion, ello indica que el elemento no esta disponible para ser seleccionado en 
ese menu, protocolo o pantalla. 

• Un o un ^ indica una opcion o alternativa disponible para seleccion. 

• Un I o indica que una opcion o alternativa ha sido seleccionada. 

• A1 seleccionarse Close (Cerrar) desde un menu o pantalla, dicho menu o pantalla se borra del 
monitor. 

• A1 seleccionarse + o - se aumenta o disminuye el valor del parametro. 

• Los puntos suspensivos ... en un menu indican que puede seleccionarse un submenu. 

• Si desea resaltar un menu, un protocolo u otro elemento de visualizacion, utilice el raton para 
desplazar el cursor al elemento deseado. 

• Para introducir texto en un campo de texto, utilice el teclado. 

• Las funciones de las teclas que aparecen en el angulo inferior derecho del panel de control 
ejecutan funciones que dependen de lo que se ha seleccionado en los controles. Por ejemplo, 
si se pulsa VCR CTRL (Control de videocasetera), los botones programables adoptan las 
siguientes funciones de control de la videocasetera: PLAY (Reproducir), PAUSE (Pausa), 
STOP (Detener), FF (Avanzar) y REWIND (Rebobinar). 

Actualizaciones tecnicas del sistema y actualizaciones 
del juego de manuales 

ATL Ultrasound se ha comprometido a ofrecer siempre a sus clientes innovaciones y un 
mejoramiento continue. Pueden anunciarse actualizaciones tecnicas, consistentes en mejoras del 
hardware o del software. Esas actualizaciones del sistema vendran acompanadas por manuales 
tambien actualizados. 

Comentarios del cliente 

Si tiene preguntas acerca del conjunto de manuales, o descubre que contienen un error, llame al 
telefono de Asistencia al cliente de ATL en Estados Unidos, (800) 433-3246; si esta en otro pais, 
pongase en contacto con la oficina de ATL mas cercana entre las que se enumeran mas adelante en 
esta seccion. Tambien puede enviar un mensaje de correo electronico a ATL Technical 
Publications, en la siguiente direccion: 

techpubs @ corp.atl.com 
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^ A fin de preparar el sistema para el funcionamiento: 

1. Cerciorese de que el cortacircuitos en el panel posterior del sistema Figura 2-1 este en 
posicion OFF (Apagado;). 

2. Cerciorese de que el interruptor ON/STANDBY este en la posicion STANDBY (En espera; 
Figura 2-1). 




Figura 2-1. Posicion dei cortacircuitos dei sistema y dei interruptor 
ON/STANDBY (Encendido/En espera) 
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3. Enchufe el cable de alimentacion del sistema en una toma de corriente con conexion de tierra, 
cuyo valor nominal sea al menos de 15 amperios. Los sistemas utilizados en America del 
Norte solo deben conectarse a tomas de corriente de tipo hospitalario. 

4. Conecte un transducer a uno de los receptaculos destinados a ese fin (Figura 2-2). 

a. Posicione el conector del transducer empujandolo contra el correspondiente 
receptaculo. 

b. Voltee hacia la derecha la palanca de traba. 

► Para conectar el conjunto de conmutadores de pedal: 

1. Localice el conector de conmutadores de pedal en el panel delantero del sistema 
(Figura 2-2). 

2. Acople el conjunto de conmutadores de pedal al conector respectivo. 

► Para conectar los transductores fisiologicos: 

1. Prepare las derivaciones de ECG y los transductores fonocardiograficos, de pulsos y 
auxiliares segiin sea necesario. 

2. Segun sea necesario, acople los conectores de ECG, fisiologicos y auxiliares a los 
receptaculos del sistema (Figura 2-2). 
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Figura 2-2. Receptaculos de conexion 
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► Para encender el sistema: 

1. En el panel posterior del sistema, coloque el cortacircuitos en la posicion ON (Figura 2-1). 

2. En el lado izquierdo del sistema, coloque el interruptor ON/STANDBY (Encendido/En 
espera; Figura 2-1) en la posicion ON. 

3. Espere alrededor de un minuto mientras el sistema lleva a cabo su rutina de inicializacion y 
autoverificacion. En el monitor de visualizacion aparece una pantalla bidimensional 
(Figura 2-3). (Si el unico transductor conectado al sistema es una sonda de lapiz, en el 
monitor de visualizacion aparece una pantalla de desplazamiento.) 
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Figura 2-3. Pantalla bidimensional (2D) 

► Para apagar el sistema: 

1. En el lado izquierdo del sistema, coloque el interruptor ON/STANDBY (Encendido/En 
espera) en la posicion OFF (Apagado). 

2. Aparece el mensaje “Initiating power-down...Will power down when finished saving files.” 
(Iniciando el apagado del sistema... El sistema se apagara una vez guardados los archives.); a 
continuacion, el sistema se apaga. 

3. En el panel posterior del sistema, coloque el cortacircuitos (Figura 2-1 ) en la posicion OFF. 
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ADVERTENCIA 



• El modo STANDBY no impone el cese inmediato de las actividades del 
sistema. Mas bien, se produce una secuencia de apagado, semejante 
a la inicializacion que tiene lugar cuando se enciende el sistema. 
Durante esta secuencia de apagado, evite apagar y encender el 
sistema accidentalmente. 

• Para evitar danos electricos o la posible perdida de dates del paciente, 
al apagar el sistema, espere siempre entre cinco (5) y diez (10) 
segundos antes de volver a encenderlo. 

• Antes de desenchufar el cable de alimentacion de la toma de corriente, 
coloque el cortacircuitos en la posicion OFF (apagado). 


► Para introducir nuevos datos del paciente: 

Si ha adquirido las opciones Worklist (Lista de trabajo) o Digital Video Streaming (DVS), la 
introduccion de datos del paciente debe efectuarse siguiendo un procedimiento diferente del que 
se indica a continuacion. Si su sistema esta dotado de la opcion Worklist, consulte la seccion 
‘tlestion de imagenes” del Manual de referenda. Si tiene instalada la opcion DVS, consulte la 
seccion ‘Dpcion de corriente digital de video (Digital Video Streaming)” del Manual de 
referenda. 

1. Oprima la tecla Patient Data (Datos del paciente) para visualizar el formulario Patient Data 
Entry (Entrada de datos del paciente) (Figura 2-4). 



Figura 2-4. Formulario Patient Data Entry (Entrada de datos del paciente) 
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2. Seleccione New (Nuevo) para visualizar el formulario New Patient (Nuevo paciente; 
Figura 2-5). 



Figura 2-5. Formulario de nuevo paciente 

3. Introduzca la informacion del paciente: Last Name (Apellido), First Name (Nombre de 
pila), MI (Inicial del segundo nombre), ID (Identificador), Accession # (Numero de ingreso), 
Date of Birth (Fecha de nacimiento) y Gender (Sexo), y oprima la tecla Return (Retomo) 
tras rellenar cada campo. La informacion para el campo Age (Edad) se calcula a partir de la 
fecha de nacimiento especificada. 

Si dispone de la opcion Image Management (Gestion de imagenes) y no introduce un 
identificador, el sistema lo genera automaticamente y lo asigna al paciente. 

El numero de ingreso es una entrada opcional que la institucion asigna al expediente de 
cada paciente con el fin de gestionar la informacion interna. 

4. Oprima la tecla Patient Data, o seleccione Close (Cerrar) para guardar la informacion del 
paciente y salir de la pantalla. 

► Para editar datos del paciente: 

1. Oprima la tecla Patient Data (Datos del paciente) para visualizar el formulario Patient Data 
Entry (Entrada de datos del paciente) (Figura 2-4). 

2. Seleccione Edit (Editar) para visualizar el formulario Edit Patient (Editar paciente; 
Figura 2-6). 
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Figura 2-6. Entrada de dates del paciente: Formulario para editar 
los dates del paciente 

3. Edite la informacion del paciente: Last Name (Apellido), First Name (Nombre de pila), MI 
(Inicial del segundo nombre), ID (Identificador), Accession # (Niimero de ingreso), Date of 
Birth (Fecha de nacimiento) y Gender (Sexo), y oprima la tecla Return (Retomo) tras 
rellenar cada campo. La edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento especificada. 

Si dispone de la opcion Image Management (Gestion de imagenes) y no introduce un 
identificador, el sistema lo genera automaticamente y lo asigna al paciente. 

El numero de ingreso es una entrada opcional que la institucion asigna al expediente de 
cada paciente con el fin de gestionar la informacion interna. 

4. Oprima la tecla Patient Data, o seleccione Close (Cerrar) para guardar la informacion del 
paciente y salir de la pantalla. 
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► Para introducir datos de estudio: 

1. Seleccione Study Data (Datos de estudio) en el formulario Patient Data Entry para 
visualizar campos adicionales de datos de estudio (Figura 2-7). 



Figura 2-7. Formulario de datos del estudio 

Nota Verifique que lafecha y la hora visualizadas scan las correctas. Necesitard oprimir la tecla 
Patient Data (Datos del paciente) dos veces, una para ver la hora y otra para volver a la 
pantalla Patient Data Entry. 

2. Si es necesario, cambie las unidades de medida en el formulario Study Data: 

a. Seleccione las unidades de medida; aparecera una lista desplegable. Las unidades de 
medida incluyen lo siguiente: para estatura, cm (centimetros) o in (pulgadas); para peso, 
lb (libras), oz (onzas), kg (kilogramos) o gms (gramos). 

b. En la lista desplegable, seleccione las unidades de medida que desee. 

3. Introduzca la estatura y el peso del paciente en las unidades de medida indicadas en la 
pantalla. Oprima la tecla Return despues de cada entrada. Se calculara y visualizara el area 
de superficie corporal del paciente basandose en la altura y peso que usted introdujo. 
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4. Si corresponde, introduzca la fecha del LMP (ultimo periodo menstrual). Oprima la tecla 
Return. El sistema calcula automaticamente la edad gestacional utilizando la fecha LMP, 
GA (LMP), y la muestra en pantalla. Tambien se efectua y se muestra el calculo de la fecha 
estimada del parto segun el ultimo periodo menstrual, EDD (LMP). 

Si desconoce el valor LMP, puede introducir una fecha en el campo Estab. Due Date 
(Fecha de parto establecida); luego oprima Return. El sistema calculara una fecha LMP 
y la designara con una c para representar el “valor calculado”. 

5. Introduzca la fecha de parto establecida en el campo Estab. Due Date y oprima la tecla 

Return. 

6. En el caso de Twins (Y/N) (Gemelos [S/N]), introduzca Y o N (Si o No) y oprima la tecla 

Return. 

7. Si existen datos de examenes ultrasonicos anteriores, seleccione Prev Exam Data (Datos de 
examenes anteriores). Aparece el formulario Previous Exam Data (Figura 2-8). 

a. Introduzca la informacion en el formulario Previous Exam Data. Hay diez (10) 
examenes disponibles y los datos deben introducirse en orden cronologico, empezando 
por el examen 1 (Exam #1). 

b. Una vez terminado, seleccione Close (Cerrar) para salir del formulario Previous Exam 
Data. 



Figura 2-8. Previous Exam Data 
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► Para seleccionar un transductor a fin de optimizar las imagenes: 

1. Cerciorese de que el transductor deseado esta bien conectado al correspondiente receptaculo. 

2. Oprima la tecla Scanhead (Transductor) para abrir la pantalla respectiva; aqui se muestran 
los transductores que se encuentran conectados al sistema (Figura 2-9). 

3. Seleccione el transductor deseado. Aparecera una lista de opciones clmicas que depende del 
transductor seleccionado (Figura 2-9). 


Scanhead 


LlO-5 38mm 


C4-2 40R 


P7-4 11mm 


TCD2 



e Specific 


^ Smali Parts \ 

/v'Thyroid \ 

V- Pediatric \ 

Adv Breast Imaging i 
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^ Superficiai j 

>/- Peripherai Vase / 

y Bowei / 

x/ Muscuioskeietai / 

Generic jT 



Opciones clmicas 


■ Valores preestablecidos 
especificos para tejidos 


Figura 2-9. Pantalla Scanhead (Transductor) 

4. Seleccione la opcion clmica deseada. Junto a la lista de opciones clmicas se visualizara la 
lista correspondiente de valores preestablecidos especificos para tejidos (Figura 2-9). 

5. Elija un valor preestablecido especifico para tejido y oprima SELECT. El sistema se 
inicializa utilizando el transductor, la opcion clmica y el valor preestablecido especifico para 
tejido que se haya seleccionado (Figura 2-10). 

Nota Sifalla la inicializacidn del transductor: revise el conector del transductor, vuelva a 
seleccionarlo o elija otro diferente. 
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Figura 2-10. Inicializacion de transductores especificos para tejidos 
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Uso de las configuraciones 



Las configuraciones son parametros del sistema. Hay tres tipos de configuraciones: del sistema, 
valores preestablecidos especificos para tejidos, y del software. El cambio de cualquier 
configuracion entra en vigencia de inmediato. Las configuraciones del sistema se guardan 
apagando y volviendo a encender el aparato. Las configuraciones preestablecidas especificas 
para tejidos solo siguen en vigencia hasta que se cambian o hasta que se apaga y vuelve a 
encenderse el sistema. Las configuraciones del software permiten al usuario o a un representante 
de ATL instalar una opcion temporal en el sistema. Esta opcion puede emplearse durante un plazo 
de tiempo especificado antes de ser inhabilitada automaticamente. 

Es posible guardar estas configuraciones especificas como parte de un valor preestablecido 
definido por el usuario, empleando la tecla Quick Save (Salvaguarda rapida). 

En las secciones “Gestion de imagenes” y “Opcion de corriente digital de video” del Manual de 
referenda se abordan detalladamente las configuraciones de Image Management (Gestion de 
imagenes) y Acquisition Parameters (Parametros de adquisicion). Todas las configuraciones y 
parametros se explican en el glosario del Manual de referenda. 

Directory of Setup Options (Directorio de opciones de 
configuracion) 

La pantalla Directory of Setup Options enumera las configuraciones de los grupos del sistema y 
de configuraciones preestablecidas especificas para tejidos que estan disponibles en el sistema 
(Eigura 3 - 1). El contenido de la pantalla Directory of Setup Options depende de las opciones del 
sistema. 
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Figura 3-1. Pantalla Directory of Setup Options (ejempio) 
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► Para utilizar el directorio de opciones de configuracion: 

1. Oprima la tecla Setups. Aparecera el directorio de las opciones de configuracion (Directory 
of Setup Options; Figura 3-1). 

2. Seleccione uno de los grupos de configuraciones que se enumeran en el directorio. Aparece la 
pantalla de configuraciones. 

3. En la parte inferior de las pantallas de configuraciones, hay varias selecciones de controles. 
Seleccione los parametros siguientes, segiin sea necesario: 

System Defaults (Valores por omision del sistema): Una vez cambiados los valores de 
las configuraciones, podria ocurrir que usted deseara volver a usar los valores de 
configuracion originales sin restablecer los valores uno por uno. La seleccion de System 
Defaults le permitira hacer esto. System Defaults no aparece en la pantalla Directory of 
Setup Options, sino en las visualizaciones de las configuraciones. 

Close (Cerrar): cierra la pantalla visualizada, sale de Setups y hace que el sistema vuelva 
al modo activo de tratamiento de imagenes. 

Setups Directory (Directorio de configuraciones): Muestra la pantalla Directory of 
Setup Options. 

Flecha a la izquierda: Retrocede por las pantallas que muestran los distintos grupos de 
configuracion. 

Flecha a la derecha: Avanza por las pantallas que muestran los distintos grupos de 
configuracion. 

Diagnostics (Diagnostico): Aparece solo en la pantalla Directory of Setup Options; 
brinda acceso a los diagnosticos del sistema. 

Configuraciones del sistema 

► Para modificar las configuraciones: 

1. Seleccione un grupo de configuraciones de la pantalla Directory of Setup Options. 

2. Seleccionar los valores de configuracion o introducir texto en un campo de texto para una 
configuracion. 

3. Seleccione Close (Cerrar) u oprima la tecla Setups. 

Lleve a cabo los ejemplos reproducidos a continuacion, a fin de familiarizarse con el cambio de 
configuraciones, y despues utilice las mismas operaciones basicas para modificar el rango de 
configuraciones que corresponda a sus usos del sistema. 
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► Para introducir el nombre de la institucion: 

1. En las configuraciones Display (Visualizacion), seleccione el campo Institution 
(Institucion) del area Screen Header (Cabecera de pantalla; Figura 3-2). En el campo 
Institution aparece el cursor de introduccion de texto. 

2. Introduzca el nombre de la institucion. 

3. Seleccione Close (Cerrar) para cerrar la pantalla de configuraciones de Display y volver al 
modo de tratamiento de imagenes. El nombre de la institucion que usted introdujo aparecera 
en la visualizacion de la imagen. 


Campo Institution 
(Institucion) 


Screen Header 
Institution: {GENERAL|^SP?TAL 


1 


System Setups 


Display 


Date: 


IMM/DD/YYYY 


Display 

Auto Freeze: j;^ On 

W 

^Off 


Campo —^ 

'**'^ime: |)0:00:00 ] 

Date 


(Fecha) 

24 Hour 


Campo —^ 


Time 

(Hora) 



O MM/DD/YYYY 

^ DD/MM/YYYY TGC Display:^ On 

Off after 3 sec 
TGC Values: On 

I Off 5 

Image Info: Qn 


Measurements 

Dotted Line: ^ On 


^Off 



System Defaults I 



Figura 3-2. Pantalla de configuraciones de Display (Visualizacion) 
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► Para introducir la fecha: 

1. En las configuraciones Display (Visualizacion), seleccione el formato de fecha deseado 
(MM/DDA^Y o DD/MMA^Y, donde MM significa mes, DD significa dia, YY significa ano) 
en el area Screen Header. El sombreado del rombo cambia para indicar que el formato de 
fecha ha sido seleccionado (Eigura 3-2). Cuando introduzca la fecha, debe corresponder al 
formato que ha especificado en esta seleccion. 

2. Desplace el cursor hasta el lado izquierdo del campo para introduccion de fecha. 

3. Oprima el control SELECT para activar la introduccion de texto. 

4. Introduzca la fecha en el formato seleccionado. 

5. Seleccione Close (Cerrar) para cerrar la pantalla de configuraciones de Display y volver al 
modo de tratamiento de imagenes. La fecha que usted introdujo aparecera en la visualizacion 
de la imagen. 

► Para introducir la hora: 

1. En las configuraciones Display, seleccione el formato de hora deseado: am, pm o 24 Hour 
(24 horas) en el area Screen Header. El sombreado del rombo cambia para indicar que el 
formato de hora ha sido seleccionado (Eigura 3-2). Cuando introduzca la hora, debe 
corresponder al formato que ha especificado en esta seleccion. 

2. Traslade el cursor al campo de entrada de la hora. 

3. Oprima el control SELECT para activar la introduccion de texto. 

4. Introduzca la hora en el formato seleccionado. 

5. Seleccione Close (Cerrar) para cerrar la pantalla de configuraciones de Display y volver al 
modo de tratamiento de imagenes. La hora que usted introdujo aparecera en la visualizacion 
de la imagen. 
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► Para establecer la visualizacion de resultados Doppler: 

1. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Measurements (Mediciones). 
Aparecera la pantalla de configuraciones de Measurements. 

2. Seleccione el resultado Doppler que ha de visualizarse durante el analisis de Doppler 
mediante High Q (Figura 3-3). 

3. Repita el paso 2 hasta que haya seleccionado la visualizacion de hasta seis resultados Doppler 
(cinco para opciones clmicas de cardiologia). 

4. Seleccione Close (Cerrar) para salir de las configuraciones Measurements. 

5. Durante un diagnostico por imagen Doppler, los resultados Doppler que usted selecciono de 
la lista Doppler Results Display (Visualizacion de resultados Doppler) seran invocados 
durante el niimero de ciclos cardiacos seleccionado en el siguiente procedimiento. 


Doppler Results Display 

Select up to 6 items, 

g Acceleration Time 
Deceleration Time 
Time Av Mean Vel 
Peak Systolic Vel/Freq 
r Min Diastolic Vel/Freq 
I S End Diastolic Vel/Freq 
m^Time Av Peak Vel/Freq 
r Resistive Index 
Pulsatility Index 
S:D Ratio 

Vrf! 

g _| Pressure gradient | 
Ilf Heart rSt 


No cardiologicos 


Doppler Results Display 

Peak Velocity 
JP Peak Gradient 

E Mean Velocity ^ 

Mean Gradient 

nvTi 


Cardiologicos 


Figura 3-3. Configuraciones de medicion: 
visuaiizaciones de ios resuitados Doppier 
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► Para establecer el numero de ciclos cardiacos por el cual se actualizara el analisis de Doppler 
mediante High Q: 

1. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Measurements (Mediciones). 
Aparecera la pantalla de configuraciones de Measurements. 

2. Seleccione el campo de entrada High Q a fin de activar la entrada de texto (Figura 3-4). 

3. Introduzca el numero de ciclos cardiacos: debe ser una cifra entre 1 y 15. 

4. Seleccione Close (Cerrar) para salir de las configuraciones Measurements. 

5. Los resultados Doppler se actualizaran cada 1 a 15 ciclos cardiacos, dependiendo de la 
seleccion en las configuraciones de mediciones High Q. 


Tissue Specific Preset Setups 


Measurements 


ZD Area Method 

1 Doppler Area Method 1 

^5*rrace By Points 

Trace By Points 

& Continuous Trace 


Continuous Trace 

'Q Ellipse 




Volume Method 

High Q 

^ 3 Distances 

Distance and Ellipse 
>^1 Distance 

Update every |5 (1-15) 

heart cycles. ■ K 



Doppler Results Display 

Select up to B items. 

^^Acceleration Time 
la Deceleration Time 
I ^ Time Av Mean Vel 
J^Peak Systolic Vel/Freq 
Min Diastolic Vel/Freq 
End Diastolic Vel/Freq 
Time Av Peak Vel/Freq 
Resistive Index 
Pulsatllity Index 
S:D Ratio 
VTI 

Pressure Gradient 
^^Heart Rate 


System Defaults 



Figura 3-4. Establecimiento del intervale de actualizaciones para High Q 
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Uso de las configuraciones 



Valores preestablecidos especfficos para tejidos 

Bajo el nombre de un valor preestablecido, puede guardar las actuales configuraciones y ajustes 
de controles del sistema. ATL ha optimizado varios valores preestablecidos y los ha denominado 
’’valores preestablecidos especificos para tejidos”. Dichos valores vienen asociados a una opcion 
clmica y a un transductor. Configuran el sistema para el tratamiento de imagenes en tejidos 
especificos y tienen por objeto reducir la necesidad de ajustar los controles. 

Los siguientes procedimientos describen como usted puede crear sus propios valores 
preestablecidos, suprimir los que existan y transferir valores preestablecidos de un sistema a otro. 

► Para emplear la tecla Quick Save (Salvaguarda rapida) a fin de guardar un valor 
preestablecido: 

1. Cerciorese de que los controles y configuraciones corresponden a su aplicacion y transductor. 

2. Oprima la tecla Quick Save para visualizar el cuadro de dialogo (Figura 3-5). 

3. Con objeto de borrar el contenido del campo Save current system settings as: (Guardar los 
actuales ajustes del sistema como:), oprima Backspace (Retroceso). (De lo contrario, para su 
valor preestablecido se usara el nombre por omision del sistema.) 

4. Introduzca un nombre para su valor preestablecido en el campo Save current system 
settings as: (Figura 3-5). Puede introducir cinco caracteres. 
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JONES, BOB 
GENERAL HOSPITAL 


222-56-9900 
P4-2 Abd/General 
AH ^ 


TIs 0.6 MI 1.0 
3:45:26 am Fr #225 14.2cm 


Save current system settings as: ^ 


Campo de nombre 


Figura 3-5. Cuadro de dialogo Quick Save (Salvaguarda rapida) 
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Uso de las configuraciones 



5. Seleccione Accept (Aceptar) para guardar el valor preestablecido. 

6. Con objeto de verificar que su valor preestablecido se ha guardado, oprima la tecla Scanhead 
(Transductor). Su valor preestablecido debera aparecer en la columna de la derecha de la 
pantalla Scanhead (Figura 3-6). Ahora puede emplear este valor preestablecido con el 
transductor y opcion clmica especificados. 



Valor preestablecido guardado 


Figura 3-6. Valor preestablecido optimizado, definido por el usuario 
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Uso de las conj 



► Para eliminar un valor preestablecido: 

1. En la pantalla Directory of Setup Options (Directorio de opciones de configuracion), 
seleccione Tissue Specific Presets (Valores preestablecidos especificos para tejido). 
Aparece la pantalla Tissue Specific Presets Setups (Configuraciones preestablecidas 
especificas para tejidos). (Figura 3-7). 

2. Seleccione el valor preestablecido que desee eliminar. (Los valores preestablecidos 
especificos para tejidos que vienen con el sistema ATL no se pueden eliminar.) 

3. Seleccione Delete (Eliminar) para suprimir los valores preestablecidos elegidos. (Responda 
al cuadro de dialogo del sistema segiin corresponda.) El valor preestablecido y personalizado 
se elimina de la lista. 

4. Seleccione Close (Cerrar) para salir de la pantalla Directory of Setup Options. 



Figura 3-7. Valores preestablecidos especificos para tejidos 
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Uso de las configuraciones 



► Para copiar en un disco optico los valores preestablecidos de un sistema: 

1. En la pantalla Directory of Setup Options (Directorio de opciones de configuracion), 
seleccione Tissue Specific Presets (Valores preestablecidos especificos para tejido). 
Aparece la pantalla Tissue Specific Presets Setups (Configuraciones preestablecidas 
especificas para tejidos). (Figura 3-7). 

2. Inserte un disco optico formateado en la unidad de disco. 

3. Seleccione Copy para copiar los valores preestablecidos en el disco optico. Aparece un 
mensaje de estado. El indicador en la unidad de disco se ilumina para senalar que los valores 
preestablecidos estan siendo copiados al disco optico (Figura 3-8). 

4. Retire el disco optico: 

a. Oprima NET/DISK (Red/Disco). 

b. Seleccione Eject (Expulsar). El disco optico se expulsa de la unidad respectiva en el 
sistema. 



Figura 3-8. Mensaje de copia de los valores preestablecidos 


3-12 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 











































► Para transferir al sistema valores preestablecidos desde un disco optico: 


CUIDADO 


La transferencia de valores preestablecidos entre sistemas que emplean 
distintas versiones de software puede ocasionar la corrupcion de la base de dates 
que contiene dichos valores y el deterioro del rendimiento del sistema. Antes de 
transferir valores preestablecidos de un sistema a otro, verifique que las 
versiones del software coincidan. El representante de servicio al cliente puede 
suministrarle la informacion pertinente. 


1. En la pantalla Directory of Setup Options (Directorio de opciones de configuracion), 
seleccione Tissue Specific Presets (Valores preestablecidos especificos para tejido). 
Aparece la pantalla Tissue Specific Presets Setups (Configuraciones preestablecidas 
especificas para tejidos). (Figura 3-7). 

2. Inserte en la unidad respectiva, el disco optico formateado que contiene valores 
preestablecidos. 

3. Seleccione Install (Instalar) para transferir los valores preestablecidos del disco optico al 
sistema. Aparecera el cuadro de dialogo ilustrado en la Figura 3-9. (Responda al cuadro de 
dialogo segiin corresponda.) 

4. Retire el disco optico: 

a. Oprima NET/DISK (Red/Disco). 

b. Seleccione Eject (Expulsar). El disco optico se expulsa de la unidad respectiva en el 
sistema. 


5. Una vez instalados los valores, la lista de valores preestablecidos no se actualiza 
automaticamente. Tiene que salir de la pantalla Tissue Specific Presets Setups y volver a 
entrar en ella para ver la nueva lista de valores preestablecidos. 
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Figura 3-9. Cuadro de dialogo de transferencia de valores preestablecidos 
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Configuraciones del software 

► Para agregar una opcion temporal: 

1. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Temporary Options (Opciones 
temporales). Aparecera la pantalla de configuraciones de Temporary Options 
(Figura 3-10). 



Figura 3-10. Configuraciones de ias opciones temporaies 

2. Introduzca la “clave” en el campo de entrada de texto. (Un representante de ATL puede 
facilitarle esta informacion.) 

3. Seleccione Add (Agregar). Aparece un cuadro de dialogo con la descripcion de la opcion 
temporal de software y el procedimiento a seguir para habilitarla (Figura 3-11). 
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Uso de las configuraciones 




Figura 3-11. Cuadro de dialogo para agregar una opcion temporal de software 

4. Para habilitar una opcion temporal de software: apague el sistema, espere unos cuantos 
segundos y vuelva a encenderlo. 

5. Cuando se encienda el sistema, aparecera un cuadro de dialogo con la descripcion de la 
opcion temporal y de su plazo de vigencia. 

6. Seleccione Aceptar. Desaparece el cuadro de dialogo y puede iniciarse el tratamiento de 
imagenes. La opcion temporal permanecera vigente durante el plazo de tiempo indicado en el 
cuadro de dialogo. Cada vez que se encienda el sistema, este cuadro de dialogo se actualizara 
para indicar el tiempo restante en las demas opciones temporales (si las hubiere). 

► Para eliminar todas las opciones temporales: 

1. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Temporary Options (Opciones 
temporales). Aparecera la pantalla de configuraciones de Temporary Options 
(Figura 3-10). 

2. Seleccione Delete (Eliminar). Aparece un cuadro de dialogo para indicar que se eliminaran 
todas las opciones temporales de software. 

3. Seleccione Aceptar. El cuadro de dialogo desaparecera de la pantalla. 

4. Para actualizar las opciones de software del sistema: apague el sistema, espere unos cuantos 
segundos y vuelva a encenderlo. 


3-16 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 






























Tratamiento de imdgenes 


Los principales controles para tratamiento de imagenes se encuentran en el panel de control 
(Figura 4-1). Tambien hay algunos controles para tratamiento de imagenes en ciertos menus 
(Figura 4-2). En los siguientes procedimientos se describe como ajustar los controles a fin de 
modificar la imagen ultrasonica. 


MENU 



(m 


(m 

2D/MM 

3D/CINE 

3D OPT 

REVIEW 

cm 

GD 

cm 

<m> 

PWR 

PHYSIO 

UR INVERT 

END EXAM 


(m 

(m 

(m 

DOPPLER 

TRIGGERS 

TOP/BOT 

DEL IMG 

(H) 

cm 

cm 

<m> 

COLOR 

NET/DISK 

° TDI 

m a 

VOLUME OUTPUT 

VCR CTRL 



cm cn) cn) 

PROTOCOL PARAMS TIMERS TOOLBAR 



OD 


ao 


cm cm cm cm 

DUAL FR RATE HARMONIC 2D/COLOR 






CALCS DISTANCE AREA DEL MEAS 



0 FREEZE 



ADV MEAS 




HIGH O® 


I CAPTURE I 

I 3DUNCAl1 




iMLOlillLl 

B ROADBAN D 

ITMILWI 


Figura 4-1. Panel de control 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 


4-1 













































































































































































































































































































































































































































Tratamiento de imdgenes 



► Para seleccionar un modo de tratamiento de imagenes: 

Despues de la inicializacion, en la pantalla aparece una imagen bidimensional (2D). Si el linico 

transductor conectado al sistema es una sonda de lapiz, en el monitor de visualizacion aparece una 

pantalla de desplazamiento. 

1. Para iniciar otro modo de tratamiento de imagenes, oprima el control PULSED (Pulsado), 
CW (Onda continua), COLOR, PWR IMG (Tratamiento de imagenes mediante potencia), 
M MODE (Modo M) o 2D (Bidimensional). 

En los modos Doppler pulsado, 2D Color o M, puede oprimir el control TDI para iniciar 
el tratamiento de imagenes tisulares Doppler. 

Si desea habilitar el tratamiento de imagenes por armonicos o especifico por contraste, 
seleccione el correspondiente valor preestablecido especifico de tejido. 

En modo 2D, oprima COMP IMG (Imagenes compuestas) para iniciar la funcion de 
tratamiento de imagenes compuestas en tiempo real SonoCT (para esto debe haberse 
seleccionado un transductor L12-5 de 38 6 50 mm). 

2. Vuelva a oprimir un control de tratamiento de imagenes para desactivar ese modo, u oprima 
2D para volver al modo 2D. 

► Para usar los controles MENU: 

1. Oprima el control MENU correspondiente a su modo de tratamiento de imagenes. 

2. En el menu, elija el ajuste (Eigura 4-2). La seleccion se activa o se desactiva, o pasa por todos 
los ajustes disponibles, mientras va cambiando la pantalla. Si hay un submenu asociado a la 
seleccion (lo cual se indicara mediante puntos suspensivos,...) este aparecera en la pantalla. 
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MENU 



2D/MM 

3D/CINE 



PWR 

PHYSIO 


(m 

DOPPLER 

TRIGGERS 



COLOR 

NET/DISK 





Controles de los menus 


Figura 4-2. Controles MENU 
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Menu de muestra 
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Tratamiento de imdgenes 


► 


Notas 



Para ajustar GAIN (Ganancia) y TGC (Compensacion de ganancia en el tiempo): 

1 . Haga girar el control 2D GAIN (Ganancia bidimensional), COL GAIN (Ganancia de color) 
o DOP GAIN (Ganancia de Doppler) para cambiar la magnitud de la ganancia que se aplica a 
toda la imagen 2D, Color o Doppler. La curva TGC (compensacion de ganancia en el tiempo) 
se movera para reflejar el cambio en la ganancia 2D (Figura 4-3). 

• La visualizacidn de la curva TGC depende de la configuracion TGC Display definida en 
las configuraciones de Display (Visualizacidn). 

• El control COL GAIN cambia la ganancia para las imdgenes tratadas mediante color y las 
tratadas mediante potencia (Color image y Power image). 

2. Desplace un control de deslizamiento TGC hacia la izquierda si desea reducir la cantidad de 
TGC aplicada al area especifica en la imagen bidimensional que corresponde a ese control de 
deslizamiento TGC. 

3. Desplace un control de deslizamiento TGC hacia la derecha si desea aumentar la cantidad de 
TGC aplicada al area especifica en la imagen bidimensional que corresponde a ese control de 
deslizamiento TGC. 



Curva 

TGC 


Figura 4-3. Curva TGC 
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► Para optimizar la imagen de un tratamiento de imagenes especifico para el paciente: 

Oprima el control OPTIMIZATION (Optimizacion) especifico: 3D OPT (Optimizacion 
tridimensional), FR RATE (Frecuencia de adquisicion de cuadros), HARMONIC (Armonicos) 
o 2D/COLOR (Bidimensional/Color) hasta haber optimizado la imagen para el paciente y el 
modo de tratamiento de imagenes. Los ajustes disponibles dependen de la opcion clmica que se ha 
seleccionado. El ajuste Image Info (Informacion sobre la imagen) activa y desactiva la 
visualizacion del ajuste de optimizacion. 

► Para utilizar la funcion de tratamiento de imagenes compuestas en tiempo real SonoCT: 

1. En modo de tratamiento de imagenes 2D, oprima COMP IMG. Comenzara el tratamiento de 
imagenes compuestas. 

2. Oprima FR RATE (Frecuencia de adquisicion de cuadros) para seleccionar la geometria de 
exploracion que produzca la imagen de mejor calidad. Hay dos opciones para la frecuencia 
de adquisicion de cuadros: Fr Rate:Surv y FrRate:Targ (Figura 4-4). 

3. Utilice los controles ZONES (Zonas) y FOCUS (Foco) para ajustar el niimero y la posicion 
de las zonas focales. 

4. Oprima COMP IMG nuevamente para regresar al tratamiento de imagenes 
bidimensionales. 



Ajuste de frecuencia de adquisicion de 
cuadros: Inspeccion u objetivo 



Zonas focales 


del tratamiento 


de imagenes 
compuestas 


Figura 4-4. Tratamiento de imagenes compuestas 
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► Para ajustar OUTPUT (Salida): 

• Oprima hacia arriba en el control OUTPUT para incrementar la potencia aciistica del 
sistema. La visualizacion de la imagen y los valores de TI (mdice termico) y MI (mdice 
mecanico) cambian para reflejar una modificacion en la salida. (Figura 4-5). 

• Oprima hacia abajo en el control OUTPUT para disminuir la potencia aciistica del sistema. 

• Para cambiar la visualizacion del mdice termico: oprima las teclas Superkey (Supertecla) y 
TI, o seleccione TIs/TIb en el menu 2D/MMode. 

• Puede obtener mas informacion acerca del mdice termico si oprime la tecla TI Help (Ayuda 
para el mdice termico). 

► Para ajustar DEPTH (Profundidad): 

• Oprima hacia arriba en el control DEPTH para disminuir la profundidad a la que se visualiza 
la imagen. La imagen, la escala de profundidades, la anotacion sobre profundidad y la 
frecuencia de adquisicion de cuadros cambian para reflejar un cambio en la profundidad 
(Figura 4-5). 

• Oprima hacia abajo en el control DEPTH para aumentar la profundidad a la que se visualiza 
la imagen. 
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I JONES, B.B. 

I General Hospital 


98/06/11:074753 
P7-4 A.Card/Gen 


TIs 1.1 MI 0.6 
7:53:12 am 16 Hz 16.0cm 


Map 3 
150dB/C3 
Persist Low 
Fr Rale High 
2D Opt:Gen 





Valores de indices termico y 
mecanico (Las opciones de 
Tl incluyen TIs, Tib; Tic es 
una opcion disponible para 
imagenes transcraneales.) 


'— Anotacion sobre 
profundidad 

- Fr Rate (Frecuencia de 
adquisicion de cuadros) 

Escala de profundidades 


Imagen bidimensional 


Marcadores para escala de profundidades 

— Marcador de linea de la piel a 0 cm 
■ Marcador pequeno cada 0,5 cm 
- Marcador mediano cada 1 cm 
" Marcador grande cada 5 cm 


Figura 4-5. Visualizacion de potencia y profundidad 

► Para cambiar la curva de compresion: 

• Oprima hacia arriba el control COMPRESS (Comprimir) para seleccionar otra curva de 
compresion, a fin de aumentar el rango dinamico. El sistema dispone de un rango dinamico 
total de 150 dB. El numero de la curva de compresion (Cn) cambia para reflejar la seleccion 
actual. 

• Oprima hacia abaj o el control COMPRESS para seleccionar otra curva de compresion, a fin 
de disminuir el rango dinamico. 

► Para ajustar la profundidad de la zona focal y el numero de zonas focales: 

• Oprima hacia arriba en el control FOCUS (Eoco) para mover la zona focal (Eigura 4-6) hacia 
la parte superior de la pantalla, a lo largo de la escala de profundidades, hasta el lugar que 
interesa. 

• Oprima hacia abajo en el control FOCUS para mover la zona focal hacia la parte inferior de 
la pantalla. 

• Oprima hacia arriba el control ZONES (N° de zonas) para aumentar el numero de zonas 
focales y cambiar la distancia que las separa. 
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• Oprima hacia abajo el control ZONES para disminuir el numero de zonas focales y cambiar 
la distancia que las separa. 


TlsZ.4 Mll.l 
1:Z7:08 pm 16.0cm 




Progresion de los marcadores de zonas focales 
conforme se oprime hacia arriba el control FOCUS. 

Marcador de zona focal (pueden 
visualizarse hasta 5 marcadores) 


Escala de profundidades 


Figura 4-6. Zonas focales 
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► Para ajustar la orientacion de la imagen bidimensional (2D): 

• Oprima el control L/R INVERT (Inversion izq./dcha.) para alternar entre imagen orientada a 

la izquierda y orientada a la derecha (Figura 4-7). 



- Imagen vista desde la izquierda - 


- Imagen vista desde la derecha 


Figura 4-7. Orientacion de imagenes bidimensionaies (L/R INVERT) 

• Oprima el control TOP/BOT (Arriba/Abajo) hacia arriba o hacia abajo para alternar entre las 

orientaciones de Imea de la piel arriba y Imea de la piel abajo (Figura 4-8). 


j JONES, B.B. 

1 General Hospital 


150dB/C3 
Persist Low 
Fr Rate High 
2D Dpt;Gen 


- Lmea de la piel abajo - 


I 


j JONES, B.B. 

1 General Hospital 


150dB/C3 
Persist Low 
Fr Rate High 
2D Dpt:Gen 




Lmea de la piel arriba 


Figura 4-8. Orientacion de imagenes bidimensionaies (TOP/BOT) 
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► Para ajustar la anchura del sector bidimensional (2D) y ajustar su angulo de orientacion: 

1. Oprima SEC WIDTH (Anchura del sector) hacia abajo para reducir la anchura del sector 
(Figura 4-9). La frecuencia de adquisicion de cuadros cambia a medida que se modifica la 
anchura del sector 

2. Utilice el raton para ajustar el angulo de orientacion del sector. 

3. Oprima SEC WIDTH hacia arriba para aumentar la anchura del sector. 


I JONES, B.B. 

I General Hospital 


98/06/11:074753 
P7-4 A.Card/Gen 

AIL 


Anchura del sector 


TIs 1.1 Ml 0.6 

7:53:10 am 28 Hz^.Ocm I 



JONES, B. B. 
General Hospital 


Fr Rate (Frecuencia de 
adquisicion de cuadros) 


98/06/11:074753 

P7-4 A.Card/Gen 

AIL 


\Tls 1.1 Ml 0.6 
7:53:12 am 65 Hz 16.0cm 


60 

"epm 



Figura 4-9. Anchura y orientacion del sector 
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Tratamiento c 



► Para utilizar el zoom: 

1. Oprima el control ZOOM hacia arriba para ampliar la imagen bidimensional (2D) 
(Figura 4-10). 

2. Haga girar el raton para hacer una toma panoramica de la imagen bidimensional y ver zonas 
de interes. 

3. Oprima el control ZOOM hacia abajo para disminuir la ampliacion de la imagen 
bidimensional. 



Imagen ampliada con zoom 


Figura 4-10. Zoom bidimensional 
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Tratamiento de imdgenes 



► Para utilizar el zoom HD (de Alta definicion): 

1. Durante el tratamiento de imagenes en tiempo real en los modos 2D, M (Movimiento), Color, 
TDI (Tratamiento de imagenes tisulares Doppler) o Power (Potencia), oprima el control 
HD ZOOM (Zoom de alta definicion). En la pantalla bidimensional aparecera el recuadro 
de HD Zoom, el cual define la region de interes (Figura 4-11). En Color o Power, la 
superposicion define la region de interes. 

2. Utilice el raton para situar el recuadro o la superposicion del zoom de alta definicion. 

3. Oprima el control SELECT para visualizar el menu de seleccion del raton (Figura 4-11). 

4. Oprima el control SELECT para resaltar HD Zoom Size (Tamano del zoom de alta 
definicion) o Col Size (Tamano de la superposicion de color). 

5. Utilice el raton para ajustar el tamano del zoom de HD. 

6. Utilice el control SELECT para alternar entre HD Zoom Size y HD Zoom Pos (Posicion del 
zoom de alta definicion) o Col Size y Col Pos (Tamano y posicion de la superposicion de 
color) hasta que hay a seleccionado el tamano y la posicion deseados. 

7. Oprima el control HD ZOOM para llenar el area de visualizacion de la imagen 
(Figura 4-11). Se iluminara el indicador HD ZOOM. 

8. Oprima el control HD ZOOM para desactivar el zoom de alta definicion. 
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'OOM again to magnify the image. 


Recuadro del zoom 
de alta definicion 


Mensaje del zoom 
de alta definicion 


HD Zoom Size 


Menu del raton despues 
de pulsado SELECT 


JONES, B. B. 
General Hospital 


98/06/11:074753 
C5-2 Abd/General 


JONES, B. B. 
General Hospital 


98;06/ll:074753 TIs 0.3 MI 1.3 

C5-2 Abd/General 8:10:01 am Fr #23413.8cm 


-S -’ 3 ^ 


^ fete .- ijAn 


Imagen ampliada con zoom 


Figura 4-11. Zoom de alta definicion 
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Tratamiento de imdgenes 



► Para utilizar el control CURSOR a fin de designar la fuente de una pantalla en 

desplazamiento: 

1. Oprima el control CURSOR para que aparezca el cursor, una Imea punteada que incluye un 
cursor de profundidad (Figura 4-12). Puede agregarse un cursor de correccion angular 
oprimiendo el control ANG COR. 

2. Traslade el cursor de Imea punteada a la posicion deseada en la pantalla bidimensional (2D). 
Cuando se pasa a un modo de tratamiento de imagenes con desplazamiento, la visualizacion 
de las imagenes que se desplazan se derivara de la posicion del cursor seleccionado en la 
pantalla bidimensional. 

3. Traslade el cursor de profundidad al valor deseado. (Una visualizacion de tratamiento de 
imagenes Doppler invocara la profundidad del volumen de muestra [SV] indicado por el 
cursor de profundidad.) 

4. Si es necesario, oprima el control ANG COR para visualizar y establecer el angulo Doppler. 
(Una visualizacion de tratamiento de imagenes Doppler invocara la correccion angular.) 

5. Es posible que desee altemar entre el modo bidimensional (2D) y uno de imagenes con 
desplazamiento (Doppler de onda continua [CW] o pulsada [PW], o el modo M). Para 
hacerlo, oprima el control UPDATE (Actualizar).. 

6. Para desactivar el cursor, pulse el control CURSOR. 


4-14 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 









Tratamiento c 



Cursor, profundidad del volumen 
de muestra y correccion angular ”7 


Smith, Larry V. 


12 / 

TIs 12 

Ml 0.7 

P7-4 CVasc/Car / 

3:11:17 pm Fr #235 

4.0 cm 



Figura4-12. Cursor 
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► Para ajustar la profundidad del volumen de muestra Doppler pulsado: 

Durante el tratamiento de imagenes Doppler pulsado, utilice el raton para mover el cursor de 
profundidad del volumen de muestra (SV) y la Imea D segiin se necesite (Figura 4-13). La 
anotacion de profundidad del volumen de muestra cambiara para reflejar la profundidad del 
cursor del volumen de muestra en la visualizacion bidimensional (2D). 

► Para ajustar el tamano del volumen de muestra en Doppler pulsado: 

• Oprima el control SV SIZE (Tamano del volumen de la muestra) hacia arriba para aumentar 
el tamano del volumen de la muestra (Figura 4-13). El valor de la anotacion SV Size en la 
pantalla cambiara para reflejar el tamano elegido del volumen de la muestra. Tambien 
pueden cambiar los valores de los indices termico y mecanico (TI y MI). 

• Oprima el control SV SIZE hacia abajo para disminuir el tamano del volumen de la muestra. 



Linea D 


Cursor del volumen de la muestra 


Profundidad 
del volumen 
de muestra 


Tamano del 
volumen de 
muestra 


Figura 4-13. Profundidad y tamano dei voiumen de muestra 
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► Para ajustar la correccion angular: 

La direccion del flujo del cursor gira respecto de la Imea D y el cursor del volumen de muestra 
cuando se oprime ANG COR (Correccion angular; Figura4-14). La escala de velocidad se 
corrige automaticamente para el angulo que aparezca en la imagen bidimensional. Vea tambien 
“Para utilizar el control CURSOR”. 

• Oprima el control ANG COR a fin de corregir el angulo Doppler. (Oprima hacia arriba para 
el cursor de direccion del flujo gire hacia arriba, oprima hacia abajo para que dicho cursor 
gire a la izquierda.) 

• Puede usar el control 0/60° para establecer rapidamente el cursor de direccion del flujo en 
angulos de 0 6 ±60 grados y despues, efectuar ajustes mas finos con el control ANG COR. 



Cursor de direccion 
del flujo 


Figura 4-14. Correccion angular Doppler 
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► Para ajustar el indicador de foco en el caso de Doppler continuo (CW): 

Durante un tratamiento de imagenes Doppler continuo (CW), utilice el raton para mover el 
indicador de foco y la Imea D tal como se precise (Figura 4-15). La visualizacion Doppler 
continuo (CW) no se actualiza mientras esta en movimiento el indicador de foco, sino que se 
actualizara una vez que usted establezca la posicion del indicador de foco. 


Linea D 


Indicador de foco 



Figura 4-15. Indicador de foco Doppier continuo (CW) 
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► Para ajustar el angulo de orientacion (disposicion lineal): 

Oprima el control STEER (Orientar) para cambiar el angulo de orientacion de una imagen de 
disposicion lineal (Figura 4-16). 



Tercer ajuste 


Figura 4-16. Angulo de orientacion (ejempio) 
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► Para ajustar el tamano y la posicion de la superposicion de color o potencia: 

1 . Durante el tratamiento de imagenes mediante color o potencia, oprima el control SELECT 
(Seleccionar) para visualizar el menu de seleccion del raton (Figura 4-17). El menu de 
seleccion del raton aparece encima de la visualizacion de la imagen durante cinco segundos 
despues de haberse oprimido el control SELECT. 

2. Oprima el control SELECT para resaltar Col Pos (Posicion de la superposicion de color) o 
Col Size (Tamano de la superposicion de color). 

3. Utilice el raton para establecer el tamano o la posicion deseados para la superposicion de 
color: tanto la anchura como la altura de la superposicion pueden ajustarse con el raton. 



Figura 4-17. Ajuste de tamano y posicion de ia superposicion de coior 

► Para invertir los datos de Color o Doppler: 

Oprima el control INVERT (Invertir). La barra de colores refleja el cambio en las asignaciones de 
colores. Los datos del espectro Doppler se invierten en relacion con su Imea base. 
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► Para ajustar la linea base de Color o Doppler: 

• Oprima el control BASELINE (Lmea base) hacia arriba para que suba la Imea base y se 
desplacen los valores por encima o por debajo de esta. 

• Oprima el control BASELINE hacia abaj o para que descienda la lmea base y se desplacen los 
valores por encima o por debajo de esta. 

► Para ajustar el filtro en Doppler, Color o Power (Potencia): 

• Oprima el control FILTER (Filtro) hacia arriba para que aumente la cantidad de movimiento 
de la pared de baja frecuencia que sera filtrado. (El control FILTER no funciona durante el 
tratamiento de imagenes tisulares Doppler.) 

• Oprima el control FILTER hacia abajo para que disminuya la cantidad de movimiento de la 
pared de baja frecuencia que sera filtrado. 

► Para ajustar la escala en Doppler, Color o Power (Potencia): 

• Oprima el control SCALE (Escala) hacia arriba a fin de aumentar el rango de visualizacion. 
Segiin corresponda, cambiaran los valores Nyquist, la frecuencia de adquisicion de cuadros y 
la frecuencia de repeticion del pulso. (Con algunos transductores esta disponible la funcion 
High PRE Oprima el control SCALE automaticamente para invocar la funcion High PRF 
para estos transductores y ver volumenes de muestra adicionales.) 

• Oprima el control SCALE hacia abajo a fin de reducir el rango de visualizacion. Segun 
corresponda, cambiaran los valores Nyquist, la frecuencia de adquisicion de cuadros y la 
frecuencia de repeticion del pulso. 

► Para ajustar el umbral de prioridad en Color o Power (Potencia): 

• Oprima el control PRIORITY (Prioridad) hacia arriba para subir el umbral de amplitud del 
eco por encima del cual el sistema mostrara escala de grises en lugar de color o potencia. El 
indicador de prioridad de escritura, graficamente representado en la pantalla sobre la escala 
de grises como una lmea horizontal breve que corta dicha escala, cambiara su posicion a fin 
de mostrar el umbral entre el color y la escala de grises. 

• Oprima el control PRIORITY hacia abajo para bajar el umbral de prioridad. 
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► Para activar el modo triple: 

1. Desde el modo de tratamiento de imagenes bidimensionales, oprima el control COLOR. 
Comenzara el tratamiento de imagenes mediante color. 

2. Oprima el control PULSED (Pulsado). Aparecera la visualizacion Doppler. 

3. Oprima al mismo tiempo la Superkey (Supertecla) y la tecla Simult a fin de activar el modo 
triple; o bien, lleve a cabo los pasos 4 a 7. 

4. Oprima el control DOPPLER MENU. Aparecera el menu Doppler. 

5. Seleccione 2D Update (Actualizacion bidimensional). Aparece el menu Update. 

6. Seleccione Simul (Simultaneo). Se iniciara el modo triple. 

7. Seleccione Close (Cerrar) u oprima el control DOPPLER MENU para que el menu 
desaparezca de la pantalla. 

► Para visualizar imagenes duales: 

1 . Durante la adquisicion bidimensional, oprima el control DUAL. La imagen bidimensional se 
reduce y se desplaza hacia la izquierda de la pantalla de visualizacion. 

2. Oprima UPDATE (Actualizar) para que aparezca una segunda imagen bidimensional y se 
pueda alternar entre la actualizacion de las imagenes (Figura 4-18). En la ilustracion, la 
imagen de la derecha se esta actualizando. El marcador de orientacion destella para indicar 
que la imagen se esta actualizando. 

Pueden emplearse estos controles 2D MENU para modificar ambas imagenes: Chroma 
(Mapa cromatico), Gray Maps (Gmap; Mapas de grises), 2D PRF (Frecuencia de 
repeticion de pulsos bidimensional), TIs/TIb (Indice termico para tejido blando y tejido 
oseo) y Persistence (Persistencia). 

FREEZE (Congelar) y los demas controles bidimensionales pueden emplearse para 
modificar la imagen que se esta actualizando. Durante el congelamiento, es posible una 
revision de secuencias Cineloop empleando el raton; las funciones del menu Cineloop® 
no estaran disponibles. 

Durante el tratamiento de imagenes duales no esta disponible la funcion HD ZOOM 
(Zoom de alta definicion). 

Es posible medir abarcando imagenes duales, si ambas usan la misma ampliacion, 
anchura de sector y escala (Figura 4-18). 

3. Oprima el control DUAL para desactivar la visualizacion de imagenes duales y volver al 
tratamiento de imagenes bidimensionales. 
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gnjj JONES, B.B. 98/06/12:055902 TIs 0.1 MI 0.6 

SiEn General Hospital LlO-5 SmPart/Sup 6:57:33 am Fr #78 3.0 cm 



2.81cm 

2.16cm 

0.73cm 

5.05cm 

1.23cm2 


Figura 4-18. Visualizacion de imagenes bidimensionales duales, 
con mediciones que abarcan ambas imagenes. 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 


4-23 














Tratamiento de imdgenes 



► Para utilizar una secuencia Cineloop bidimensional: 

1. Durante la adquisicion de imagenes en dos dimensiones, oprima FREEZE (Congelar). La 
visualizacion de la frecuencia de adquisicion de cuadros cambia a un contador de cuadros, 
donde se refleja el numero de los cuadros actualmente visualizados en la secuencia Cineloop 
(Figura 4-19). Cuando se visualiza un ECG, no aparece el contador de cuadros. 

2. Haga girar el raton hacia la izquierda o hacia la derecha para recorrer la secuencia Cineloop, 
seleccionando y visualizando los cuadros que esta contiene. 



Figura 4-19. Revision de secuencias bidimensionaies 
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^ Utilizando los controles de revision de imagenes en secuencia (Cineloop Image Review) 

1. Oprima el control 3D/CINE MENU (Menu Tridimensional/secuencia) para visualizar el 
menu Cineloop® (Figura 4-20). 

Seleccione Play/Pause (Pausa/Reproducir) para alternar entre reproduccion y pausa. 
Tambien puede utilizar la Superkey (Supertecla) y la tecla Cine Playback (Reproducir 
cine). 

Mientras se reproduce la secuencia Cineloop, utilice el raton para mover el cursor hasta 
los controles +Speed o -Speed para cambiar la velocidad. 

Oprima Sweep/Loop (Barrido/Bucle) para alternar entre barrido y bucle. Observe que, 
en lugar del contador de cuadros, se anota el tipo de reproduccion (barrido o bucle) en el 
area de anotacion, en la parte superior de la pantalla (Figura 4-19). 

2. Para volver a reproducir una porcion seleccionada de la secuencia Cineloop: 

a. En modo de pause, seleccione Trim (Recorte). Aparece el grafico Cineloop junto con 
cursores de recorte, de los cuales el izquierdo esta activado. 

b. Recorte la secuencia Cineloop (Figura 4-20). 

c. Oprima SELECT hasta que se resalte Trim Right (Corte a la derecha) en el menu del 
raton; esto habilita el otro cursor de corte. 

d. Recorte la secuencia Cineloop. 

e. Oprima SELECT hasta que en el menu del raton se resalte Cineloop Review. 

f. Utilice el raton para mover el cursor de seleccion de cuadros, visualizando cuadros 
individuales dentro del corte extraido a la secuencia. 

g. Oprima SELECT para alternar entre cursores de corte y revision. Utilice el raton para 
mover los cursores de corte o el de seleccion de cuadros segiin la necesidad. 

h. Seleccione Pause/Play (Pausa/Reproducir) en el menu Cineloop® para reproducir la 
secuencia. 

3. Seleccione Close (Cerrar) en el menu Cineloop®. 

4. Oprima FREEZE (Congelar) para volver al tratamiento de imagenes bidimensionales. 
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Menu del raton (aparece una vez que se selecciona Trim o se pulsa SELECT 
mientras se efectuan los recortes; desaparece al cabo de 5 segundos) 


Trim Right | Trim Left | Cineloop Review 



Cursor de corte derecho 
Cursor de seleccion de cuadros 


Cursor de corte izquierdo 


Figura 4-20. Cursores de corte 
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► Para utilizar la revision de modo M (Movimiento): 

1. Durante el tratamiento de imagenes en modo M, oprima el control FREEZE (Congelar). 

2. Revise los datos en modo M. 

A medida que se hace girar la esfera del raton hacia la izquierda, la visualizacion de 
modo M se desplaza hacia la derecha mostrando los datos mas antiguos en la revision de 
modo M. 

A medida que se hace girar la esfera del raton hacia la derecha, la visualizacion de modo 
M se desplaza hacia la izquierda mostrando los datos de adquisicion mas recientes en la 
revision de modo M. 

3. Oprima el control FREEZE para volver al modo M de tratamiento de imagenes. 

► Para utilizar la revision Doppler: 

Nota Todo cambio en lafrecuencia de repeticion del pulso (PRF), la escala, la Unea base, la 

inversion, elformato de visualizacion, el dngulo de orientacion, el tamano del volumen o la 
profundidad de la muestra, o la velocidad de barrido durante el desplazamiento produce un 
vaciamiento de la memoria intermedia de revisiones Doppler. Esta ultima se borra para 
garantizar que hay a correspondencia entre los datos de revision Doppler y la escala de 
visualizacion. 

1. Durante una adquisicion activa Doppler, oprima el control FREEZE (Congelar). 

2. Revise los datos Doppler. 

A medida que se hace girar la esfera del raton hacia la izquierda, la visualizacion del 
espectro se desplaza hacia la derecha mostrando los datos mas antiguos en la revision 
Doppler. 

A medida que se hace girar la esfera del raton hacia la derecha, la visualizacion del 
espectro se desplaza hacia la izquierda mostrando los datos de revision Doppler 
adquiridos mas recientemente. 

3. Oprima el control FREEZE para volver al tratamiento de imagenes Doppler. 
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► Para ajustar una visualizacion fisiologica: 

1. Oprima el control PHYSIO MENU (menu Visualizacion fisiologica) para que aparezca el 
menu respective (Figura 4-21). 

2. Seleccione Adjust (Ajustar) hasta que aparezca la visualizacion fisiologica deseada. Las 
opciones son ECG, ChA (Canal A) y ChB (Canal B). 

3. Ahora puede ajustar la ganancia, posicion y tamano de la visualizacion, ocultar ChA o ChB y 
configurar la visualizacion seleccionada en el paso 2: 

Seleccione los controles de ganancia + Gain o - Gain para ajustar la ganancia del trazo 
fisiologico. El valor de ganancia por omision es adecuado para la mayoria de los 
pacientes. Si la serial parece ser demasiado debil, revise las conexiones o la colocacion 
de las derivaciones o del transductor antes de ajustar el valor de ganancia. 

Seleccione los controles de posicion + Position o - Position para situar el trazo 
fisiologico en la visualizacion. 

Seleccione Display (Visualizacion) para elegir entre Sm (Pequeno), Med (Mediano) o 
Lg (Grande). La visualizacion fisiologica adoptara el tamano de visualizacion que se 
elija. 

Seleccione ECG para activar y desactivar la visualizacion electrocardiografica. 

Seleccione Ch A/B (Canal A/B) para elegir entre Hide (Ocultar) y Show (Mostrar). Si 
selecciona Show, aparece la visualizacion fisiologica Ch A/B; por el contrario, con Hide 
dicha visualizacion permanece oculta. 



ECG 


ChA 


Ch B 



Figura 4-21. Ajuste de la visualizacion fisiologica 
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4. Cuando seleccione el submenu Configure (Configurar), utilice el raton y el control 
SELECT para configurar el canal de la manera siguiente: 

Para ECG, aparece el menu Triggers (Disparos). (Consulte la seccion ‘Para configurar 

un funcionamiento disparado por ECG”.) 

Para el canal A, seleccione Aux (Auxiliar), Pulse (Pulso) o desactive el canal A. 

Para el canal B, seleccione Aux, Phono (Eonocardiografia), o desactive el canal B. 

Para el canal B, seleccione un filtro de fonografia: Off (Desactivado), Low (Bajo), Med 

(Mediano) o High (Alto). 

► Para configurar un funcionamiento disparado por ECG: 

El funcionamiento disparado por ECG esta disponible en los mapas de 2D, PMI (Tratamiento de 

imagenes mediante potencia) y Color; se emplea en CSI (Tratamiento de imagenes especifico por 

contraste). Para obtener mas informacion sobre el uso de CSI y Plash, consulte la seccion ‘Physio” 

(Visualizacion fisiologica) del Manual de referenda. 

1. Oprima el control PHYSIO MENU (menu Visualizacion fisiologica) para que aparezca el 
menu respective. 

2. Cerciorese de que la visualizacion ECG este activada. 

3. Para ajustar la visualizacion ECG, seleccione Adjust (Ajustar) hasta que aparezca ECG. 

4. Si fuera necesario, cambie la ganancia y la posicion del ECG. 

5. Seleccione Configure (Configurar) para visualizar el menu Triggers (Disparos). (Tambien 
puede oprimir el control TRIGGERS para ver el respective menu.) 

6. Seleccione el tipo de disparo eligiendo Trigger Type + o - hasta llegar a la opcion Trigger 
A, Trigger B o A&B. 

7. Seleccione Delay (ms) A+ (Demora - ms A+) o Delay (ms) B+ (Demora - ms B+) para 
aumentar la demora de los disparadores ECG (Pigura 4-22). 

8. Seleccione Delay (ms) A- (Demora - ms A-) o Delay (ms) B- (Demora - ms B-) para 
disminuir la demora de los disparadores ECG (Pigura 4-22). 

9. Seleccione Trigger Interval Each N (Intervalo de disparo cada N) + o - para omitir los 
disparadores ECG. 

10. Seleccione Frames (Cuadros) a fin de cambiar el niimero de cuadros para cada adquisicion 
disparada. 

11. Seleccione Frame Interval (Intervalo entre cuadros) para seleccionar una demora entre 
cuadros, en el caso de que un disparo conste de multiples cuadros. El ajuste FR es la 
frecuencia de cuadros normal del sistema. 
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Tratamiento de imdgenes 

12. Para alternar entre la adquisicion disparada por ECG y el tratamiento de imagenes 
bidimensionales: 

Oprima UPDATE. 

Si dispone de un conmutador de pedal, oprima y suelte el conmutador correspondiente a 
UPDATE (situado en el centro). 



J.L Smith 
General Hospital 


123-456-789 

P7-411mmA.Card/Gen 


TlsO.S Ml 0.5 
10:50:34 am 21.2cm 


Disparador A 
Demora (ms) 


Disparador B 


A:00 


mueve el disparador A 


B:00 


m mueve el disparador A 
mueve el disparador B ■ 


ITTI mueve el disparador B 



Figura 4-22. Posicion de los disparadores de ECG 
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Anotaciones en pantalla 


Es posible introducir anotaciones en la pantalla utilizando las teclas alfanumericas y las teclas 
Title (Titulo), Arrow (Flecha), Home (Inicio), Text (Texto), Body Marker (Marcador corporal) 
y SH Pos (Posicion del transductor). Para definir la posicion inicial del cursor de anotacion se 
emplea la Superkey (Supertecla) Set Home (Establecer inicio). 

► Para introducir anotaciones con la tecla Title: 

1. Oprima la tecla Title. Aparecera un cursor en el area de anotacion del titulo (Eigura 5- 1). El 
cursor puede moverse por el area de anotacion del titulo mediante el raton, la tecla 
Backspace (Retroceso) o las teclas de flecha. 

2. Mediante el teclado, introduzca un titulo en esa area. 

3. Vuelva a oprimir la tecla Title para finalizar la introduccion de datos de titulo. 



Cursor de titulo 


r 


Area de anotacion de titulo 



Figura 5-1. Introduccion de la anotacion del titulo 
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Anotaciones en pantalla 



► Para introducir anotaciones en pantalla mediante la tecla Text: 

1. Oprima la tecla Text. Aparecera un cursor en el area de anotacion de texto (Figura 5-2). Para 
mover el cursor a cualquier parte del area de anotacion del texto, utilice el raton, la tecla 
Backspace (Retroceso) o las teclas de flecha. 

2. Mediante el teclado, introduzca el texto. 

3. Oprima Return (Retomo) para que el texto continue en la Imea siguiente. 

4. Vuelva a oprimir la tecla Text para finalizar la introduccion de datos de texto. 


Cursor 
de texto 


Area de 
anotacion 
de texto 



Figura 5-2. Introduccion de ia anotacion de texto 
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Anotaciones 



► Para introducir anotaciones con la tecla Body Marker (Marcador corporal): 

Cada opcion clmica tiene un conjunto de marcadores corporales entre los que elegir; puede 

recorrerlos oprimiendo la tecla Body Marker (Marcador corporal). Es posible anadir un 

marcador de posicion del transducer para indicar el angulo de visualizacion. 

1. Oprima la tecla Body Marker (Marcador corporal). En la pantalla aparece un marcador 
corporal especifico del tejido (Eigura 5-3). 

2. Oprima varias veces la tecla Body Marker para recorrer los diferentes marcadores 
corporales disponibles. 

3. Utilice el raton para situar el marcador corporal en la pantalla. 

4. Oprima el control SELECT para fijar el marcador corporal en una posicion concreta. 

5 . Para que el marcador corporal desaparezca de la pantalla, oprima la tecla Body Marker hasta 
que deje de mostrarse en pantalla. 



Marcador 

corporal 


Figura 5-3. Anotacion con marcador corporal 
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Anotaciones en pantalla 



► Para introducir anotaciones con la tecla SH Pos (Posicion del transductor): 

1. Oprima la tecla Body Marker y aparecera un marcador corporal. 

2. Oprima varias veces la tecla Body Marker para recorrer los diferentes marcadores 
corporales disponibles. 

3. Utilice el raton para situar el marcador corporal. 

4. Oprima simultaneamente la Supertecla y SH Pos. En el marcador corporal aparecera un 
marcador de posicion del transductor (Figura 5-4). 

5. Utilice el raton para colocar el marcador de posicion del transductor sobre el marcador 
corporal. 

6. Utilice las teclas de flecha para girar el marcador de posicion del transductor hacia la derecha 
o hacia la izquierda. 

7. Oprima el control SELECT para fijar el marcador de posicion del transductor. 

8. Para que el marcador de posicion del transductor desaparezca, oprima la Supertecla y SH 
Pos hasta que el marcador del transductor se elimine del marcador corporal, u oprima la tecla 
Body Marker hasta que tanto el marcador corporal como el del transductor se quiten de la 
pantalla. 



Marcador de 
posicion del 
transductor 


Figura 5-4. Marcador de posicion dei transductor 
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Anotaciones 



► Para visualizar una anotacion predefinida o personalizada (definida por el usuario) con las 
teclas Text A, B, C y D: 

1 . Oprima la tecla Text. 

2. Traslade el cursor de anotacion a la posicion deseada. 

3. Oprima la tecla Text A, B, C o D para recuperar la anotacion inicial (Figura 5-5). 

4. Oprima repetidas veces la tecla Text A, B, C o D para recorrer las anotaciones. 


gmi JONES, B.B. 98/08/11:074753 TIs 0.3 MI 1.3 

General Hospital C5-2 Abd/Renal 8:21:33 am Fr #232 13.8cm 



anotacion inicial (ejempio 
de la tecla Text D) 


Figura 5-5. Uso de anotaciones predefinidas 
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Anotaciones en pantalla 



► Para crear anotaciones para las teclas Text: 

Mediante las configuraciones de Annotation (Anotacion), es posible crear una lista de terminos 
asociados con una aplicacion especifica para tejido y luego asignar dicha lista a una de las cuatro 
teclas Text (Figura 5-6). Una vez creada la anotacion y asignada a una tecla Text, puede 
oprimirse esta ultima a fin de recorrer los terminos que figuran en la lista para ser anotados sobre la 
imagen en pantalla. 



Figura 5-6. Configuraciones de Annotation 

1. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Annotation (Anotacion). Aparece la 
pantalla de configuraciones Annotation (Figura 5-6). 

2. Seleccione Text A, B, C o D. En el campo Annotation aparece una lista de terminos que ya 
estan asignados a la tecla Text. 

3. Traslade el cursor al campo New annotation (Nueva anotacion). 

4. Oprima el control SELECT para activar la introduccion de texto. En el campo New 
annotation aparece el cursor de introduccion de texto. 

5. Utilice el teclado para introducir el texto que desee anadir. 

6. Seleccione Add (Agregar) para incorporar el termino introducido en la lista Annotation. 

7. Seleccione Close (Cerrar). Desaparece la pantalla de configuraciones Annotation y se inicia 
el tratamiento de imagenes. 
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Anotaciones 



► Para eliminar una anotacion de las listas de las teclas Text: 

1 . En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Annotation (Anotacion). Aparece la 
pantalla de configuraciones Annotation. 

2. Seleccione Text A, B, C o D; aparece la lista correspondiente. 

3. Seleccione el termino que desee eliminar. 

4. Seleccione Delete (Eliminar). El termino se elimina de la lista Annotation. 

5. Seleccione Close (Cerrar). Desaparece la pantalla de configuraciones Annotation y se inicia 
el tratamiento de imagenes. 

► Para establecer la posicion de inicio del cursor de anotacion: 

1. Oprima la tecla Title (Titulo) o Text (Texto). 

2. Utilice el raton para situar el cursor de anotacion. 

3. Oprima simultaneamente las teclas Superkey (Supertecla) y Set Home (Establecer inicio). 
Aparece un mensaje para indicar que se ha establecido la posicion inicial del cursor de texto o 
de titulo (Eigura 5-7). El cursor de anotacion aparecera en la nueva posicion inicial la 
proxima vez que se pulse la tecla Title, Text o Home. 
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Anotaciones en pantalla 



Mensaje (puede indicar el 
ti'tulo 0 el texto, segun la 
seleccion del usuario) 


JONES, B. B. 
General Hospital 


98/06/11:074753 / TIs 0.3 MI 1.3 

C5~2 Abd/General / 8:10:01 am Fr #234 13.8cm 


Cursor de ti'tulo o texto 


Figura 5-7. Mensaje de posicion de inicio del cursor de anotacion 
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Anotaciones 



► Para introducir una flecha de anotacion en la pantalla: 

1. Oprima la tecla Arrow (Flecha), u oprima simultaneamente Shift (Mayus) y una tecla de 
flecha. En la pantalla aparece una flecha. 

2. Utilice el raton para situar la flecha. (Es posible visualizar mas de una flecha a la vez.) 

► Para borrar una anotacion, lleve a cabo uno de estos procedimientos: 

• Situe el cursor de anotacion a la derecha de la anotacion que desee borrar, y oprima la tecla 
Backspace (Retroceso). 

• Situe el cursor de anotacion a la izquierda de la anotacion que desee borrar, y oprima la barra 
espaciadora. 

• Oprima la tecla Erase Text (Borrar texto) para borrar todo el texto introducido mediante las 
teclas Title (Titulo) o Text (Texto). 

• Oprima la tecla Erase Line (Borrar Imea) para borrar todo el texto contenido en la Imea del 
cursor. 

• Oprima la tecla Erase Screen (Borrar pantalla) para borrar de la pantalla las anotaciones 
introducidas por el usuario. 

• Oprima la tecla Erase Arrow (Borrar flecha) para borrar las flechas de la pantalla. 
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Realizacidn de mediciones 



Herramientas de medicion 

Antes de llevar a cabo los siguientes procedimientos, lea la seccion sobre mediciones en el 
Manual de referenda. Donde se incluyen la pautas que abarcan la realizacidn de mediciones. 
Familiaricese con dichas pautas antes de llevar a cabo estos procedimientos. 

Es posible efectuar mediciones de imagenes en vivo, congeladas o almacenadas, aunque los 
valores no pueden almacenarse en un protocolo a menos que la imagen este congelada. Tampoco 
puede efectuarse una segunda medicion hasta que la imagen este congelada. 

Siga las practicas medicas actuales para identificar puntos de medicion especificos en una 
imagen. 

Medicion de imagenes bidimensionaies (2D) 

Es aconsejable comprobar las configuraciones antes de llevar a cabo los siguientes 
procedimientos. Para mediciones bidimensionaies de distancia, conviene activar la Imea de 
puntos entre los cursores, en la pantalla de configuraciones de Display (Visualizacion). El metodo 
de area bidimensional se establece en la pantalla de configuraciones de Measurements 
(Mediciones); puede elegir entre tres opciones: Trace By Points (Trazo por puntos), Continuous 
Trace (Trazo continuo) y Ellipse (Elipse). Esta pantalla permite tambien establecer el metodo de 
volumen, que brinda tres opciones: 3 Distances (3 distancias). Distance and Ellipse (Distancia y 
elipse) y 1 Distance (1 distancia). 

► Para efectuar una medicion bidimensional de distancia: 

1. En los modos de tratamiento de imagenes 2D (Bidimensional), Color o Power (Potencia), 
oprima el control DISTANCE (Distancia). Aparece un cursor en la imagen. Inicialmente, los 
resultados (que aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla) muestran la distancia 
entre el cursor y la Imea de la piel. 

2. Traslade el cursor a la posicion inicial de la medicion de distancia. Salvo en los modos Zoom 
y HD Zoom (Zoom de alta definicion), la distancia entre el cursor y la Imea de la piel se 
actualiza continuamente en los resultados. 

3. Oprima el control SELECT. Aparecera un segundo cursor, y la distancia entre los dos 
cursores se indicara en los resultados situados en la parte inferior izquierda de la pantalla 
(Figura 6-1). 

4. Traslade el segundo cursor a la posicion deseada. La distancia entre los cursores se actualiza 
continuamente en los resultados. 
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Realimcion de mediciones 



5. Oprima el control SELECT para alternar el control entre los dos cursores, y utilice el raton 
para ajustar la distancia entre estos. La medicion concluye una vez que se consigan 
posiciones satisfactorias para los cursores. La medicion de distancia aparece en los 
resultados. 

6. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control FREEZE (Congelar) y luego el control DISTANCE (Distancia) para 
efectuar y visualizar hasta seis mediciones de distancia a la vez. Vuelva a oprimir el 
control FREEZE para borrar todas las mediciones. 

Oprimir el control FREEZE y luego el control CALCS para almacenar los valores de 
medicion en un protocolo de mediciones. Vuelva a oprimir el control FREEZE para 
borrar todas las mediciones. 

Oprimir el control DEL MEAS para borrar los resultados y los cursores de medicion. Si 
se ban efectuado varias mediciones, si pulsa varias veces el control DEL MEAS se 
borraran las mediciones restantes. 



Figura 6-1. Medicion bidimensionai de distancia: Resuitados 
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► Para seleccionar un metodo de area bidimensional: 

El metodo de area bidimensional (2D) por omision puede establecerse mediante la pantalla de 
configuraciones de Measurements (Mediciones). 

1. Oprima el control AREA (Area). 

Aparece un cursor en la pantalla. 

Un indicador de 5 segundos muestra el metodo actual de area bidimensional 
(Figura 6-2). 

2. Para cambiar el metodo de area bidimensional, oprima el control AREA. Oprima este control 
tres veces para recorrer los metodos de area bidimensional disponibles: Ellipse (Elipse), 
Continuous Trace (Trazo continuo) y Trace By Points (Trazo por puntos) 

3. Efectue la medicion tras haber seleccionado el metodo de area. En los procedimientos 
siguientes hallara instrucciones detalladas para cada metodo. 



Figura 6-2. Metodo de area bidimensional: Indicador de 5 segundos 
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Realimcion de mediciones 



► Para efectuar una medicion de area bidimensional eliptica: 

1. En los modos de tratamiento de imagenes 2D (Bidimensional), Color o Power (Potencia), 
oprima el control FREEZE (Congelar). (Si bien el metodo de area eliptica permite efectuar 
mediciones en una imagen en vivo, la imagen debe congelarse para que las mediciones 
puedan ser almacenadas en un protocolo de mediciones.) 

2. Oprima el control AREA (Area). Aparece un cursor en la imagen. 

3. Utilice el raton para mover el cursor a una posicion en el perimetro de la forma que desee 
medir. 

4. Oprima el control SELECT. El primer cursor adopta una posicion fija, y aparece un segundo 
cursor. La Imea de puntos forma una elipse basada en las posiciones de los dos cursores. 

5. Utilice el raton para cambiar la longitud y la posicion del eje principal. 

6. Oprima el control SELECT. 

7. Utilice el raton para cambiar la anchura de la elipse. 

8. Utilice el raton y el control SELECT para ajustar la posicion, tamano y forma de la elipse. El 
eje principal, el eje secundario, la circunferencia y el area aparecen como resultados y se 
actualizan conforme la elipse cambia de forma (Eigura 6-3). La medicion concluye una vez 
que se consigan posiciones satisfactorias para los cursores. 

9. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control DEL MEAS para borrar los resultados y los cursores de medicion. 
Oprimir el control AREA para iniciar otra medicion de area. 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
protocolo de mediciones. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 
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Figura 6-3. Medicion del area por elipse 

► Para efectuar una medicion de area bidimensional por trazo continuo: 

1. En los modos de tratamiento de imagenes 2D (Bidimensional), Color o Power (Potencia), 
oprima el control FREEZE (Congelar). 

2. Oprima el control AREA para visualizar un cursor en la imagen. 

3. Traslade el cursor al perimetro de la forma en que desea efectuar la medicion. 

4. Oprima el control SELECT para fijar la posicion del cursor y visualizar un segundo cursor. 
(Este ultimo podra verse una vez que mueva el raton.) 

5. Mueva el segundo cursor por la forma. Conforme se mueve el cursor mediante el raton, la 
forma se va trazando en la pantalla (Eigura 6-4). 

6. Si es necesario, oprima el control DEL ME AS (Eliminar medicion) para borrar el ultimo 
segmento (o segmentos) del trazo. 

7. Utilice el raton para finalizar el trazo cerca del cursor inicial. 

8. Oprima el control AREA (Area) para cerrar el trazo. Los valores de medicion del area y la 
circunferencia aparecen en los resultados. 
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Realimcion de mediciones 



9. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
informe de paciente. Si oprime dicho control antes de cerrar el trazo, este ultimo se cierra 
por SI mismo y aparece el menu CALCS. 

Oprimir el control AREA (Area) para efectuar y visualizar otra medicion por trazo 
continuo. (Es posible visualizar hasta tres mediciones de area a la vez.) 

Oprimir el control DEL MEAS para borrar los resultados y los cursores de medicion. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 


jn JONES, B.B. 
General Hospital 


1.74cm 

O.Z3cm2 


98/06/11:074753 
P7-4 A.Card/Gen 

ai/-\ 



TIsl.1 MI 0.6 
7:53:10 am 28 Hz 16.0cm 


Resultados 


Figura 6-4. Medicion del area por trazo continuo 
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► Para efectuar una medicion bidimensional de area con trazo por puntos: 

1. En los modos de tratamiento de imagenes 2D (Bidimensional), Color o Power (Potencia), 
oprima el control FREEZE (Congelar). 

2. Oprima el control AREA (Area). Aparece un cursor en la visualizacion de la imagen. 

3. Traslade el cursor al perimetro de la forma en que desea efectuar la medicion (Figura 6-5). 

4. Oprima el control SELECT para fijar la posicion del cursor y visualizar un segundo cursor. 

5. Traslade el cursor al siguiente punto del perimetro. 

6. Oprima el control SELECT. Se trazara una Imea recta entre los dos puntos. 

7. Repita los pasos 5 y 6 hasta haber trazado el perimetro. 

8. Si es necesario, oprima el control DEL MEAS (Eliminar medicion) para borrar el ultimo 
segmento (o segmentos) del trazo. 

9. Oprima el control AREA (Area) para cerrar el trazo. Los valores de medicion del area y la 
circunferencia aparecen en los resultados. 

10. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control DEL MEAS para borrar los resultados y los cursores de medicion. 

Oprimir el control AREA (Area) para efectuar y visualizar otra medicion de trazo por 
puntos. (Es posible visualizar hasta tres mediciones de area a la vez.) 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
informe de paciente. Si oprime dicho control antes de cerrar el trazo, este ultimo se cierra 
por SI mismo y aparece el menu CALCS. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 
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n m JONES, B.B. 
General Hospital 


1.34cm 
O.Z7cm2 


98/06/11:074753 
P7-4 A.Card/Gen 



7:53:10 am 


TIsl.1 MI 0.6 
23 Hz 16.0cm 


Resultados 


Figura 6-5. Medicion del area mediante trazo por puntos 


► Para efectuar una medicion de volumen bidimensional: 

1. En los modos de tratamiento de imagenes 2D (Bidimensional), Color o Power (Potencia), 
obtenga la imagen que desee medir. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control ADV ME AS (Mediciones avanzadas). En la pantalla aparece el menu 
Meas Tools (Herramientas de medicion). 

4. Si no ha seleccionado el metodo de volumen en la pantalla de configuraciones de 
Measurements (Mediciones) o desea cambiar el metodo utilizado para calcular el volumen, 
proceda a hacerlo ahora. 

Nota Si opta por cambiar el metodo de volumen utilizando el boton Vol Method (Metodo para 

calcular el volumen) del menu Meas Tools, la medicion de volumen se iniciard tan pronto 

efectue la seleccion; en este caso, continue en el paso 6. 

5. Seleccione Volume (Volumen) en el menu Meas Tools. El sistema le pedira que efectue el 
numero y los tipos de mediciones impuestos por el metodo de volumen seleccionado. 
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6. Utilice el raton y los controles AREA (Area), DISTANCE (Distancia), DEL MEAS 
(Eliminar medicion) y SELECT para efectuar las mediciones necesarias para el metodo de 
volumen seleccionado. 

7. Una vez efectuadas las mediciones necesarias, apareceran los resultados de cada medicion y 
el calculo de volumen (Figura 6-6). 

8. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar las mediciones en un informe de 
paciente. 

Oprimir el control DEL MEAS para borrar los resultados y los cursores de medicion. 

Oprimir el control FREEZE (Congelar) para borrar las mediciones y reanudar el 
tratamiento de imagenes. 



3 Distancias 1 Distancia/1 elipse 1 Distancia 


Figura 6-6. Medicion bidimensionai de voiumen: 
Resuitados (se iiustran todos ios metodos) 
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Medicion de la distancia en modo M 

Durante una medicion en modo M (Movimiento), es posible desplazar los cursores hasta la 
visualizacion bidimensional (2D) para medir este tipo de distancia. 

Para garantizar la integridad de la visualizacion del analisis y de la medicion, la escala de 
visualizacion y la pantalla de datos en modo M deben ser los adecuados. Por esta razon, los datos 
de visualizacion en modo M se borran automaticamente de la pantalla cada vez que se modifican 
las configuraciones de ciertos controles. Tambien se borra la memoria intermedia para revision 
del modo M. 

► Para medir la distancia en un trazo en modo M: 

1. Obtenga la visualizacion deseada en modo M. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control DISTANCE (Distancia). En la visualizacion del modo M apareceran una 
Imea vertical de tiempo y un cursor horizontal (Figura 6-7). 

4. Utilice el raton para mover la Imea de tiempo y el cursor a la posicion inicial de la medicion 
de distancia. Mueva el raton en sentido vertical para desplazar el cursor, o en sentido lateral 
para desplazar la Imea de tiempo. 



■ 




Lmea de 
tiempo 
vertical 



Cursor horizontal 


Figura 6-7. Medicion de distancia en modo M 
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5. Oprima el control SELECT. En la Imea de tiempo aparecera un segundo cursor horizontal y 
luego desaparece la Imea de tiempo. La distancia entre los dos cursores se visualizara en los 
resultados. 

6. Traslade el segundo cursor a la posicion deseada. La distancia entre los cursores se actualiza 
continuamente en los resultados. 

7. Para efectuar hasta seis mediciones a lo largo de la misma Imea de tiempo, oprima el control 
SELECT a fin de visualizar cursores adicionales y utilice el raton para colocarlos en su 
posicion (Figura 6-8). 

8. Para efectuar hasta seis mediciones a lo largo de distintas Imeas de tiempo, oprima el control 
DISTANCE para visualizar Imeas de tiempo sucesivas; utilice el raton y oprima el control 
SELECT para establecer las posiciones de los cursores de la Imea de tiempo (Figura 6-9). 

9. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control DEL MEAS (Eliminar medicion) para borrar los cursores y los 
resultados de medicion, uno por uno, hasta haberlos eliminado todos. 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
informe de paciente. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 
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Figura 6-8. Mediciones muitipies de distancia en modo M: 
Misma imea de tiempo 
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Figura 6-9. Mediciones multiples de distancia en mode M: 
Distintas Imeas de tiempo 
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Medicion de la distancia Doppler 

Es aconsejable comprobar la pantalla de configuraciones de Measurements (Mediciones) antes 
de llevar a cabo los siguientes procedimientos. Establezca el metodo de area Doppler eligiendo 
entre estas dos opciones de medicion: Continuous Trace (Trazo continuo) y Trace By Points 
(Trazo por puntos). La visualizacion de resultados Doppler (Doppler Results Display) se 
establece en las opciones de configuracion de Measurements. 

Para garantizar la integridad de la visualizacion del analisis y de la medicion, la escala de 
visualizacion y la pantalla de datos Doppler deben ser los adecuados. Por esta razon, los datos de 
visualizacion Doppler se borran automaticamente de la pantalla cada vez que se modifican las 
configuraciones de ciertos controles. Tambien se borra la memoria intermedia para revision 
Doppler. 

► Para efectuar una medicion de distancia Doppler en una visualizacion Doppler en vivo: 

1. Obtenga la visualizacion Doppler deseada. 

2. Oprima el control DISTANCE para visualizar el cursor de mediciones (una Imea horizontal 
de guiones) paralelo a la Imea base (Eigura 6-10). 

3. Utilice el raton para mover el cursor de medicion en sentido vertical. La Imea facilita la 
determinacion de los valores de velocidad o frecuencia relatives a la escala Doppler. No se 
visualizan los resultados. 

4. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control DEL MEAS (Eliminar medicion) para borrar el cursor de medicion. 

Oprimir el control FREEZE (Congelar) y efectuar las mediciones en una pantalla 
Doppler congelada. Consulte la seccion “Para efectuar una medicion de distancia 
Doppler en una visualizacion Doppler congelada”. 
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Cursor de medicion 


Escala 

Doppler 


Figura 6-10. Medicion de distancia Doppier: Visuaiizacion Doppier en vivo 

► Para efectuar una medicion de distancia Doppler en una visuaiizacion Doppler congelada: 

1. Si aiin no lo ha hecho, obtenga la visuaiizacion Doppler deseada. 

2. Si aun no lo ha hecho, oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprimir el control DISTANCE para visualizar un cursor de mediciones y los resultados. Los 
resultados contienen la distancia entre el cursor y la Imea base de Doppler, expresados en 
unidades de frecuencia o velocidad. 

4. Utilice el raton para mover el cursor de medicion. Los resultados de velocidad o frecuencia se 
actualizan continuamente. En este momento tambien puede introducir el cursor en la 
visuaiizacion bidimensional, y efectuar una medicion de este tipo de distancia. 
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5. Oprima el control SELECT (Seleccionar) para visualizar el segundo cursor de medicion del 
par (Figura 6-11). Ahora los resultados contienen los valores de velocidad o frecuencia de los 
dos cursores relatives a la Imea base, y cualquier resultado pertinente a la visualizacion 
Doppler. 


TIsll MI 0.6 
am 23 Hz 16.0cm 


SV Angle 0" 
Dep 1.2 cm 
Size 1.5 mm 
Freq^.O MHz 
WF Low 


40 - - 40 



38.9cm/s 

6.3cm/s 

33.5cm/s 

6.3cm/s 


Resultados 


mm JONES, B.B. 98/06/11:074753 

General Hospital P7-4 A.Card/Gen 7:53:! 



Figura 6-11. Medicion de distancia Doppier: 

Pares de cursores (visuaiizacion congeiada) 

6. Utilice el raton para mover el segundo cursor de medicion. 

7. Oprima el control SELECT para alternar el control entre los dos cursores y utilice el raton 
para ajustar sus posiciones. 

8. La medicion concluye una vez que se consigan posiciones satisfactorias para los cursores. 
Los resultados incluyen los valores de velocidad o frecuencia de los dos cursores relatives a la 
Imea base, asi como cualquier resultado de visualizacion Doppler. 
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9. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control FREEZE (Congelar) para finalizar la medicion, eliminar los cursores 
y los resultados de la medicion y reanudar el tratamiento de imagenes Doppler en vivo. 

Oprimir el control DISTANCE (Distancia) para visualizar otro cursor inicial de un par 
de cursores individuales correlacionados (Figura 6-12). 

Oprimir el control DEL MEAS (Eliminar medicion) una vez para borrar la ultima 
medicion, o volver a pulsarlo para eliminarlas todas. 


JONES, B. B. 

98/06/11:074753 

TIs 1.1 

MI 0.6 

General Hospital 
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Vr\ 
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Freq^.O MHz 
WF Low 


:/ 


40 


20 - 


cm/s 




40 


- 20 


41.4cm/s 
38.1 cm/s 
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Figura 6-12. Medicion de distancia Doppier: Cursores individuaies 
(visuaiizacion congeiada) 
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► Para seleccionar un metodo de area Doppler: 

Para las opciones clmicas de tratamiento de imagenes generales, el metodo de area Doppler se 
selecciona en la pantalla de configuraciones de Display (Visualizacion). En el caso de las 
opciones clmicas de cardiologia, lleve a cabo el procedimiento siguiente: 

1. Oprima el control AREA (Area). 

Aparece un cursor en la pantalla. 

Un indicador de 5 segundos muestra el metodo actual de area Doppler (Figura 6-13). 

2. Para cambiar el metodo de area Doppler, oprima el control AREA a fin de alternar entre las 
dos opciones posibles: Continuous Trace (Trazo continue) y Trace By Points (Trazo por 
puntos). 

3. Efectue la medicion tras haber seleccionado el metodo de area. En los procedimientos 
siguientes hallara instrucciones detalladas para cada metodo. 
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Figura 6-13. Metodo de area Doppler: Indicador de 5 segundos 
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► Para efectuar una medicion de area Doppler por trazo continue: 

1. Obtenga la visualizacion Doppler deseada. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

Nota Si oprime el control AREA (Area) antes de oprimir el control FREEZE, aparecerd una Imea 
horizontal de guiones a lo largo de la Unea base, en posicion paralela a esta. Utilice el raton 
para mover esta Unea en sentido vertical. La Unea facilita la determinacion de los valores de 
velocidad o frecuencia relatives a la escala Doppler. 

3. Oprima el control AREA (Area). En la visualizacion Doppler aparece un cursor, y encima de 
la visualizacion bidimensional (2D) se muestra un indicador. 

4. Utilice el raton para mover el cursor al punto de origen de la medicion Doppler. 

5. Oprima el control SELECT para iniciar la medicion y visualizar un segundo cursor. 

6. Utilice el raton para mover el segundo cursor a lo largo de la visualizacion Doppler, a fin de 
trazar la onda. 

7. Si es necesario, oprima el control DEL ME AS (Eliminar medicion) para borrar el ultimo 
segmento (o segmentos) del trazo. 

8. Una vez que se hay a trazado el ultimo punto de la onda Doppler, oprima el control AREA 
(Eigura 6-14) para que aparezean los resultados. Los valores indicados dependen de las 
opciones seleccionadas en el cuadro Doppler Results Display (Visualizacion de resultados 
Doppler) de las configuraciones de Measurements (Mediciones). 

9. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control AREA para efectuar otra medicion por trazo continuo. Solo puede 
visualizarse una medicion de area a la vez. 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
informe de paciente. Si oprime dicho control antes de cerrar el trazo, este ultimo se cierra 
por SI mismo y aparece el menu CALCS. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 

Oprimir el control DEL MEAS para borrar los resultados y los cursores de medicion. 
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Trazo 



JONES, B. B. 
General Hospital 
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cm/s 

PSV 33.Bcm/s 
EDV 3.8cm/s 


Resultados 


Cursores 


Figura 6-14. Medicion de area Doppler: resultados de trazo continuo 

► Para efectuar una medicion de area Doppler utilizando trazo por puntos: 

1. Obtenga la visualizacion Doppler deseada. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

Nota Si oprime el control AREA (Area) antes de oprimir el control FREEZE, aparecerd una Imea 
horizontal de guiones a lo largo de la Imea base, en posicion paralela a esta. Utilice el raton 
para mover esta Unea en sentido vertical. La Imea facilita la determinacion de los valores de 
velocidad o frecuencia relatives a la escala Doppler. 

3. Oprima el control AREA para visualizar un cursor en el trazo Doppler. 

4. Utilice el raton para mover el cursor hasta el principio de la medicion 

5. Oprima el control SELECT para fijar la posicion del cursor y visualizar un segundo cursor. 

6. Utilice el raton para mover el cursor al siguiente punto de la onda Doppler. 

7. Oprima el control SELECT. Se trazara una Imea recta entre los dos puntos. 

8. Repita los pasos 6 y 7 hasta haber trazado la onda Doppler. Cerciorese de finalizar el trazo en 
el punto de inicio de la sistole. 
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9. Si es necesario, oprima el control DEL MEAS (Eliminar medicion) para borrar el ultimo 
segmento del trazo. 

10. Una vez que se haya marcado el ultimo punto de la visualizacion Doppler, oprima el control 
AREA para que aparezcan los resultados. Los valores indicados dependen de los parametros 
seleccionados en el cuadro Doppler Results Display (Visualizacion de resultados Doppler) 
de las configuraciones de Measurements (Mediciones; Figura 6-15). 

11. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control AREA dos veces para efectuar otra medicion utilizando trazo por 
puntos. Solo puede visualizarse una medicion de area a la vez. 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
informe de paciente. Si oprime dicho control antes de cerrar el trazo, este ultimo se cierra 
por SI mismo y aparece el menu CALCS. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 

Oprimir el control DEL MEAS para borrar los resultados y los cursores de medicion. 
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Figura 6-15. Medicion de area Doppier: Resultados del trazo por puntos 
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Medicion de tiempo/gradiente 

► Para efectuar una medicion de tiempo/gradiente: 

1. Obtenga la pantalla de desplazamiento que desee medir. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control ADV MEAS (Mediciones avanzadas) para visualizar el menu Meas Tools 
(Herramientas de medicion). 

4. Seleccione Time/Slope (Tiempo/Gradiente) en el menu Meas Tools. En la pantalla de 
desplazamiento congelada aparecen una Imea de tiempo y un cursor. 

5. Mueva la Imea de tiempo y el cursor al punto inicial de la medicion de tiempo/gradiente. 

6. Oprima el control SELECT. El primer cursor adopta una posicion fija. En la Imea de tiempo 
aparece un segundo cursor, conectado al primero mediante una Imea continua (Eigura 6-16). 

7. Utilice el raton para fijar la posicion de la Imea de tiempo y colocar el cursor a lo largo de la 
misma. Mueva el raton en sentido vertical para desplazar el cursor, o en sentido lateral para 
desplazar la Imea de tiempo. Los resultados de la medicion de tiempo/gradiente se actualizan 
continuamente conforme se mueve el cursor, la Imea de tiempo o ambos. 

8. Oprima el control SELECT segiin sea necesario para cambiar la posicion de la Imea de 
tiempo y ajustar la medicion. 

9. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
informe de paciente. 

Seleccionar Time/Slope en el menu Meas Tools (Herramientas de medicion) para 
iniciar otra medicion de tiempo/gradiente. Es posible visualizar dos mediciones de 
tiempo/gradiente a la vez. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 

Oprimir el control DEL MEAS (Eliminar medicion) para borrar los cursores y los 
resultados de medicion, uno por uno, hasta haberlos eliminado todos. 
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Resultados para el mode Doppler 


Resultados (en modo M) 


Figura 6-16. Resultados de la medicion de tiempo/gradiente 
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Medicion de la frecuencia cardiaca 

► Para medir la frecuencia cardiaca: 

1. Obtenga la pantalla de desplazamiento deseada. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control ADV MEAS (Mediciones avanzadas) para visualizar el menu Meas Tools 
(Herramientas de medicion). 

4. Seleccione Heart Rate (Frecuencia cardiaca). En la pantalla de desplazamiento congelada 
aparecera un cursor de Imea vertical, que atraviesa la visualizacion hasta la Imea de tiempo. 

5. Utilice el raton para situar el cursor en un punto del ciclo cardiaco. 

6. Oprima el control SELECT para fijar la posicion del cursor. En la visualizacion aparecera un 
segundo cursor. 

7. Utilice el raton para mover el cursor a un punto equivalente del siguiente ciclo cardiaco. El 
valor de frecuencia cardiaca (en latidos por minuto, o bpm) aparecera en los resultados y se 
actualizara conforme los cursores se desplazan o se van promediando en los resultados 
(Figura 6-17). 

8. Siga pulsando SELECT y utilice el raton para medir ciclos cardiacos adicionales. Los 
resultados (en latidos por minuto) representan el promedio de los intervalos medidos. 

9. En este momento, puede optar por: 

Oprimir el control CALCS (Calculos) para almacenar los valores de medicion en un 
informe de paciente. 

Oprimir el control FREEZE para borrar la medicion y reanudar el tratamiento de 
imagenes. 

Oprimir el control DEL MEAS (Eliminar medicion) para borrar los cursores y los 
resultados de medicion, uno por uno, hasta haberlos eliminado todos. Los resultados en 
latidos por minuto se ajustan consecuentemente. 
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Cursores de frecuencia cardiaca 
Medicion de frecuencia cardiaca 


Figura 6-17. Medicion de frecuencia cardiaca (se iiustra en modo M) 
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Medicion de imagenes grabadas o almacenadas 

Siempre que intente medir una imagen grabada (un cuadro congelado en videocasetera) o 
almacenada, el sistema le pedira determinada informacion acerca de la imagen. El proceso 
mediante el cual esta informacion se suministra al sistema se denomina calibracion. El sistema 
presenta mensajes y cuadros de dialogo de guia para el procedimiento de calibracion. Tambien se 
permite aceptar calibraciones previas. 

► Para seleccionar la herramienta de medicion Calibrate (Calibrar): 

1. Oprima el control ADV ME AS (Mediciones avanzadas). 

2. Seleccione Calibrate (Calibrar) para visualizar la pantalla Select Display (Seleccionar 
visualizacion; Eigura 6-18). 



Figura 6-18. Pantalla Select Display: Calibracion para ei modo 2D 

► Para calibrar una imagen con objeto de efectuar mediciones: 

1. Cuando se intenta medir una imagen grabada o almacenada, aparece automaticamente la 
pantalla Select Display. Puede aceptar la calibracion actual u optar por calibrar. Si selecciono 
la opcion Calibrate en la pantalla Select Display, proceda al paso 2. 

2. Segun el tipo de imagen en el que desee efectuar la medicion, resalte el boton 2D, M-Mode o 
Doppler. Aparecen los parametros para el tipo de imagen: 

Para un cuadro bidimensional, la profundidad (Eigura 6-18). 

Para un cuadro M-Mode, la profundidad y el tiempo (Eigura 6-19). 

Para un cuadro Doppler, el tipo, la orientacion, el tiempo y la velocidad o frecuencia 
(Eigura 6-20). 
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Figura 6-19. Calibracion para el modo M 



Figura 6-20. Calibracion para ei modo Doppier 

3. Seleccione los valores de calibracion que desee para el tipo de cuadro seleccionado en el 
paso 2. El valor optimo para la calibracion es el ajuste maximo que quepa en la escala. For 
ejemplo: si visualiza una profundidad de 15 cm en la imagen, el valor de calibracion de 10 cm 
suministrara la calibracion mas exacta y, por consiguiente, la medicion mas fidedigna. 
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4. Utilice el raton para mover los cursores de calibracion, y el control SELECT para establecer 
su posicion. Utilice la escala de profundidad, la escala de tiempo, la frecuencia o la velocidad 
segiin corresponda para la escala mediante la cual se estableceran las posiciones de dichos 
cursores. La distancia entre los cursores en la escala que utilice debe corresponder con los 
valores de calibracion seleccionados en el paso 3. El sistema dibuja una Imea entre las dos 
posiciones de los cursores (Figura 6-21). La imagen queda entonces calibrada y preparada 
para la medicion. 


JONES, B. B. 
General Hospital 


C5-2 Abd/General 


8:10:01 am 


TIs 0.3 MI 1.3 
Fr #234 13.8cm 


^^olume Flow: Makel 2D distance and 1 High Q Set Region measurement. 



■ Cursor de 
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Lmea de cali 
bracion 


Cursor de 
calibracion 


- -40 


Figura 6-21. Calibracion 

► Para medir una imagen calibrada: 

Mida la imagen calibrada segiin sea necesario, utilizando las herramientas de medicion y los 
procedimientos descritos en este manual. 


6-28 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 












Realimcion de 



Medicion automatica de Doppler mediante High Q 

Las mediciones automaticas de Doppler mediante High Q hacen referencia al calculo y 
visualizacion automaticos de valores para parametros Doppler especificados. Los parametros 
Doppler que se desea visualizar se especifican mediante las configuraciones de Measurement. 
Pueden obtenerse resultados a partir de una visualizacion congelada en funcion de una zona de 
interes especificada, o bien en tiempo real, de una visualizacion Doppler de desplazamiento. 

Para obtener mediciones exactas, optimice la visualizacion Doppler de la manera siguiente: 

• El volumen de la muestra esta centrado en el vaso. 

• Evite hacer mediciones durante el modo simultaneo. Los calculos derivados de los datos 
obtenidos durante el modo simultaneo ponen en duda la exactitud de los calculos y resultados 
automaticos mediante High Q. 

• La visualizacion espectral no contiene distorsion por alias. 

• El cursor de correccion angular esta en posicion paralela a la direccion del flujo. 

► Para activar el trazo principal (opciones clmicas de tratamiento de imagenes generales): 

1. Oprima el control ADV MEAS (Mediciones avanzadas) para visualizar el menu Meas Tools 
(Herramientas de medicion). 

2. Seleccione Mean Trace (Trazo principal) para activar esta opcion. (Para hacer esta seleccion 
es precise que la visualizacion Doppler se este desplazando.) 

3. Resalte Trace (Trazo) en el menu Meas Tools. La visualizacion Doppler debe estar en estado 
de desplazamiento para que pueda seleccionarse esta opcion. 

4. Oprima el control SELECT hasta que se visualice el area que desee incluir en el trazo 
principal. Las selecciones disponibles son: Up (Arriba), Down (Abajo) o All (Todo). Esta 
seleccion se aplica tambien al trazo apical. 

5. Obtenga una visualizacion Doppler optima. 

Se genera automaticamente el trazo principal de la visualizacion Doppler. El trazo principal es 
negro, el apical es azul. 

► Para obtener resultados Doppler mediante High Q en una visualizacion de desplazamiento: 

1. Efectue las selecciones apropiadas para el cuadro Doppler Results Display (Visualizacion 
de resultados Doppler) y el intervalo de actualizacion High Q en la pantalla de 
configuraciones de Measurements (Mediciones), dependiendo de la aplicacion. 

2. Obtenga una visualizacion Doppler optima. 

3. Oprima el control HIGH Q®. Se genera el trazo apical de la visualizacion Doppler. (El trazo 
principal es negro, el apical es azul.) Los parametros seleccionados en el cuadro Doppler 
Results Display se actualizan en los resultados, dependiendo del niimero de ciclos cardiacos 
seleccionados (Eigura 6-22). 
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Trazo apical 


Figura 6-22. Resultados de la medicion automatica Doppler 
mediante High Q y trazo apical 

► Para definir una region de medicion automatica Doppler mediante High Q: 

Lea la informacion sobre mediciones High Q en la seccion de mediciones del Manual de 

referenda. 

1. Efectue las selecciones apropiadas para el cuadro Doppler Results Display (Visualizacion 
de resultados Doppler) y el intervalo de actualizacion High Q en la pantalla de 
configuraciones de Measurements (Mediciones). 

2. Obtenga una visualizacion Doppler optima. 

3. Oprima el control HIGH Q®. Se generara automaticamente el trazo apical de la 
visualizacion Doppler (trazado de color azul), y los resultados Doppler se actualizaran 
automaticamente de acuerdo con las configuraciones seleccionadas. Este paso puede 
efectuarse tambien despues de oprimir el control FREEZE (Congelar). 


6-30 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 












Realimcion de 
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5. 

6. 

7. 

8 . 


Oprima el control FREEZE (Congelar). 

Para opciones clmicas de tratamiento de imagenes generales, oprima el control 
ADV MEAS (Mediciones avanzadas) y seleccione Set Region (Establecer region; 
Figura 6-23). 

Para opciones clmicas de cardiologia, aparecen dos cursores de Imea vertical en la 
visualizacion Doppler (Figura 6-24). 

Posicione el primer cursor en el comienzo de la sistole del primer ciclo cardiaco. 

Oprima el control SELECT. 

Posicione el segundo cursor. Cerciorese de incluir como mmimo dos picos sistolicos en la 
region de interes. 

Oprima el control SELECT para altemar entre los cursores y ajustar sus posiciones. 

Aparecen los valores de los parametros configurados en la pantalla Measurements para 
la region definida. 



/ 



Posicion del cursor 


Resultados (dependientes 
de las configuraciones de la 
pantalla Measurements) 


Region de interes 


Posicion del cursor 


Figura 6-23. Establecer region: Tratamiento de imagenes generales 


5. 

6 . 

7. 

8 . 
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Posicion 


JONES, B. B. 
General Hospital 


P7-4 A.Card/Gen 


TIs 1.1 MI 0.6 
23 Hz 16.0cm 


SV Angle 0" 
Dep 1.8 cm 
Size 4.0 mm 
Freq4.0 MHz 
WF Med 


If 


f 


M JF w 


[|f ™ 




PV 45.1 cm/s 
PGr O.BmmHg 
VTI 26.6cm 
MV 17.3cm/s , 
MGr 0.2mmHg 


Resultados (dependientes 
de las configuraciones de la 
pantalla Measurements) 


- 40 

- 30 

- cm/s 
-10 

- -20 
- -30 

n -40 




Posicion del cursor 
^ Region de interes 

del cursor 


Figura 6-24. Establecer region: Cardiologicos 
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Flujo en volumen 

La herramienta de medicion Volume Flow calcula el flujo en volumen para opciones clmicas no 
cardiologicas, empleando una medicion bidimensional (2D) de distancia y una medicion de 
velocidad principal High Q promediada en funcion del tiempo. El calculo de flujo en volumen 
puede obtenerse tanto a partir de una visualizacion congelada como de una en tiempo real. La 
escala Doppler debe estar expresada en unidades de velocidad. Las mediciones de diametro estan 
restringidas a una Imea que es perpendicular al vaso y atraviesa el centro del cursor de correccion 
angular. 

► Para medir el flujo en volumen: 

Medicion bidimensional 

1. En modo de tratamiento de imagenes solo 2D o Doppler, obtenga una imagen bidimensional 
que muestre una vista longitudinal de la vasculatura que se esta examinando. 

2. Oprima el control ADV MEAS (Mediciones avanzadas). 

3. Seleccione Vol Flow (Flujo en volumen). El sistema precede a hacer lo siguiente 
automaticamente: 

Elimina las herramientas de medicion existentes. 

Activa el trazo principal High Q. 

Desactiva el trazo apical High Q. 

Muestra la Imea D y el cursor de volumen de muestra, asi como el cursor de correccion 
angular en modo de tratamiento de imagenes solo 2D. 

Establece que el control High Q controle el trazo principal. 

4. Oprima el control DISTANCE (Distancia). En la visualizacion bidimensional aparece el 
primer cursor de la barra de diametro. 

5. En la visualizacion bidimensional, utilice el raton para colocar el cursor en uno de los lados 
del diametro del vaso. 

6. Oprima el control SELECT para fijar la posicion del primer cursor y visualizar el segundo 
cursor de la barra de diametro (Figura 6-25). 
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Barra de diametro- 


J.L Smith 
General Hospital 


123-^56-789 
P7-411 mm CVasc/Car 

^/r\ 


TlsO.6 Ml 0.3 
10:57:52 am Fr#73 4.1 cm 


SV Angle 0" 
Depl.l cm 
Size 5.0 mm 
Freq4.0 MHz 
WF Low 


0.84cm 
0.55cm2 
TAM 9.4cm/s 
VF 310.2ml/min 


Resultados 


Figura 6-25. Flujo en volumen: Medicion con la barra de diametro 

7. Coloque el otro cursor de la barra de diametro en el otro lado del diametro del vaso. Los dos 
cursores definen el diametro del vaso. 

8. Oprima el control SELECT para finalizar la medicion bidimensional del diametro. No es 
posible cambiar la posicion de la barra de diametro; si necesita hacer un ajuste, tendra que 
iniciar una nueva medicion bidimensional del diametro. Para hacerlo, oprima el control 

DISTANCE. 
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Medicion Doppler 

9. Situe el cursor de volumen de la muestra dentro del area de flujo en la imagen bidimensional, 
y obtenga un trazo Doppler. En los resultados aparece el calculo de flujo en volumen basado 
en el promedio temporal de la velocidad media, en tiempo real (Figura 6-25). 

10. Para definir una region especifica para los calculos de flujo en volumen, oprima el control 
FREEZE (Congelar); apareceran dos cursores verticales. Para desplazarse en retroceso por 
la memoria de revision Doppler: 

a. Oprima el control High Q para desactivar el trazo principal. 

b. Utilice el raton para desplazarse por la memoria de revision Doppler. 

c. Oprima el control High Q para volver a visualizar el trazo principal y los cursores 
verticales. 

11. Utilice el raton y el control SELECT para definir la region del calculo de flujo en volumen. 

Gasto cardiaco (CO) 

La herramienta de medicion del gasto cardiaco calcula ese parametro y el volumen sistolico para 
opciones clmicas de cardiologia, empleando una medicion de distancia bidimensional, una 
medicion de la integral de velocidad-tiempo (VTI) y una medicion de frecuencia cardiaca 
procedente del mismo ciclo que la medicion de VTI. Cuando esta activada la funcion de medicion 
automatica Doppler mediante High Q, la velocidad apical y la frecuencia cardiaca se muestran en 
las visualizaciones congeladas o en tiempo real. Las mediciones de diametro se promedian. 

► Para medir el gasto cardiaco: 

Medicion bidimensional 

1. En modo de tratamiento de imagenes solo 2D o Doppler, obtenga una imagen bidimensional 
que muestre la vasculatura que se esta examinando. 

2. Oprima el control ADV MEAS (Mediciones avanzadas). 

3. Seleccione CO (Gasto cardiaco). El sistema procede a hacer lo siguiente automaticamente: 

Elimina las herramientas de medicion existentes. 

Activa el trazo apical High Q. 

4. Oprima el control DISTANCE (Distancia). En la visualizacion bidimensional aparece el 
primer cursor de la barra de diametro. 

5. En la visualizacion bidimensional, utilice el raton para colocar el cursor en uno de los lados 
del diametro del vaso. 

6. Oprima el control SELECT para fijar la posicion del primer cursor y visualizar el segundo 
cursor de la barra de diametro. 
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7. Coloque el otro cursor de la barra de diametro en el otro lado del diametro del vaso. Los dos 
cursores definen el diametro del vaso. 

8. Oprima el control SELECT para finalizar la medicion bidimensional del diametro. No es 
posible cambiar la posicion de la barra de diametro; si necesita hacer un ajuste, tendra que 
iniciar una nueva medicion bidimensional del diametro. 

Medicion Doppler 

9. Situe el cursor de volumen de la muestra dentro del area de flujo en la imagen bidimensional, 
y obtenga un trazo Doppler. 

10. Oprima el control FREEZE para que aparezcan dos cursores verticales. Para desplazarse en 
retroceso por la memoria de revision Doppler: 

a. Oprima el control High Q para desactivar el trazo apical. 

b. Utilice el raton para desplazarse por la memoria de revision Doppler. 

c. Oprima el control High Q para volver a visualizar el trazo apical y los cursores 
verticales. 

11. Utilice el raton y el control SELECT para definir la region de los calculos de gasto cardiaco, 
volumen sistolico, velocidad apical y frecuencia cardiaca (Figura 6-26). 

12. Para ajustar la medicion, utilice el raton y el control SELECT a fin de mover los cursores. 
Los resultados del gasto cardiaco volveran a calcularse a partir de las nuevas posiciones de 
los cursores. 
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Cursor 


Barra de diametro- 


JONES, B. B. 
General Hospital 


P7-4 A.Card/Gen 


TIs 1.1 MI 0.6 
23 Hz 16.0cm 


SV Angle 0" 
Depl.1 cm 
Size 5.0 mm 
Freq4.0 MHz 
WF Low 


Diorn X.XXcm 
PV X.XXcm/s 

VTI X.Xcm 

SV X.Xml 

HR XXXbpm 

X.X/min 


Figura 6-26. Calculo y resultados de gasto cardiaco 

Eliminacion de mediciones 

► Para eliminar mediciones: 

1. Oprima el control DEL MEAS (Eliminar medicion) para eliminar la medicion actual de la 
pantalla. 

2. Vuelva a oprimir el control DEL MEAS para eliminar todas las mediciones de la pantalla. 
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Herramientas opcionales de medicion 

► Para efectuar una medicion del angulo de cadera: 

1. Obtenga una imagen de la cadera del lactante a nivel del trocanter mayor, y oprima el control 
FREEZE (Congelar). 

2. Oprima el control ADV MEAS (Mediciones avanzadas). Aparece el menu Meas Tools 
(Herramientas de medicion). 

3. Seleccione Hip Angle para comenzar a medir el angulo de la cadera. Aparece un mensaje 
encima de la imagen bidimensional (Figura 6-27): “Using the distance tool, measure the 
Base Line, Inclination Line, then the Roof Line” (Utilice la herramienta de distancia para 
medir la Imea base, la Imea de inclinacion y la Imea de la pared superior). 

4. Oprima el control DISTANCE para visualizar un cursor de mediciones. 

5. Con objeto de localizar el primer punto de la Imea base, mueva el cursor a la convexidad 
acetabular osea. 

6. Oprima el control SELECT. 

7. Con objeto de localizar el segundo punto, mueva el extreme de la Imea base al punto en que la 
capsula articular y el pericondrio se unen al ilion (Figura 6-27). Puede utilizar el control 
SELECT para alternar el control entre los dos cursores de medicion y efectuar los ajustes. 

8. Oprima el control DISTANCE para visualizar un cursor de mediciones. 

9. Con objeto de localizar el primer punto en la Imea de inclinacion, mueva el cursor a la 
convexidad acetabular osea. 

10. Oprima el control SELECT. 

11. Con objeto de localizar el segundo punto, traslade el extreme de la Imea de inclinacion al 
rodete acetabular (Figura 6-27). 

12. Oprima el control DISTANCE (Distancia). Aparecera un cursor de medicion. 

13. Con objeto de localizar el primer punto de la Imea de la pared superior, mueva el cursor al 
borde inferior del ilion. 

14. Oprima el control SELECT. 

15. Con objeto de localizar el segundo punto, mueva el extreme de la Imea de la pared superior a 
la convexidad acetabular osea (Figura 6-27). 

16. Oprima el control SELECT. Se calcularan y visualizaran los valores de los angulos Alfa y 
Beta (Figura 6-27). 
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Rodete acetabular (limbo) —. 


Linea 2: Linea 
de inclinacion 


[Hill J-L. Smith 
™ General Hospital 

Map 6 

DynRg 55dB 
Persist Low 
Fr Rate Med 
2D Opt:Res 




Linea 3: Linea de la 
pared superior 

Pericondrio 


123-^56-789 / /TlsO.3 Ml 1.0 

V LlO-5 38mm Ped/NeoAbd am/Fr #97 6.0 cm 


Resultados 


7 


BASELINE 
(Linea base) 


Nucleo oseo de la 
cabeza del femur 



llion (borde inferior) 




Articulacion del 
pericondrio y el 
llion 

Capsula articular 
Convexidad acetabular osea 


Figura 6-27. Angulo de la cadera: Resultados de los angulos alfa y beta 
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► Para obtener un cociente d:D: 

1. Obtenga una imagen de la cadera del lactante a nivel del trocanter mayor, y oprima el control 
FREEZE (Congelar). 

2. Oprima el control ADV MEAS (Mediciones avanzadas). Aparece el menu Meas Tools 
(Herramientas de medicion). 

3. Seleccione d:D Ratio para iniciar la medicion del cociente d:D. Aparecera el siguiente 
indicador encima de la imagen bidimensional: ‘Measure the circumference of the femoral 
head, then the Base Line” (Mida la circunferencia de la cabeza del femur, luego la Imea base). 

4. Oprima el control AREA (Area) y utilice el metodo elfptico para medir la circunferencia de 
la cabeza del femur. (En este caso, el metodo elfptico se limita a un cfrculo.) 

5. Coloque el cursor en el centro de la cabeza del femur (Figura 6-28). 

6. Oprima el control SELECT. 

7. Utilice el raton para ajustar el tamano de la elipse de modo que contornee la cabeza del femur 
(Figura 6-28). 

8. Oprima el control SELECT. 

9. Utilice el raton para ajustar el tamano de la elipse. 

10. Segun la necesidad, oprima el control SELECT y utilice el raton para ajustar de forma 
alternativa el tamano y la posicion de la elipse, hasta obtener una medicion satisfactoria. 

11. Oprima el control DISTANCE para visualizar un cursor de mediciones. 

12. Mueva el cursor a un punto situado al final de una Ifnea que discurre paralela al ilion y 
atraviesa la cabeza del femur (Figura 6-28). 

13. Oprima el control SELECT. 

14. Mueva el cursor a un punto situado al otro extremo de la Imea que discurre paralela al ilion y 
atraviesa la cabeza del femur (Figura 6-28). Una vez que la Imea base llegue a los hordes de 
la elipse, en la visualizacion aparecera el diametro de la cabeza del femur. 

15. A medida que la Imea base se mueve radialmente, el cociente d:D se ajusta y se visualiza en 
los resultados. El valor del cociente d:D se calcula y se muestra en pantalla (Figura 6-28). 
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Pericondrio 


Capsula articular 


Rodete acetabular 
(limbo) 



J.L Smith \ 
General Hospitar 


Elipse- 

Cursor- 


Map 6 

DynRg 55dB 
ist Low 
FrRaJTMsd^ 
2D Opt:Res 


Cociente 

d:D 


d:D 51.20 


Nucleo oseo de la 
cabeza del femur 


llion (borde inferior) 


BASELINE 
-(Lmea base) 


123-^5G\789 / TIs 0.3 Ml 1.0 

L10-5 38i\mPed/HeoAbd 7:41:07/am Fr#36 6.0 cm 




Convexidad 

acetabular 

osea 




llion 


Articulacion del 
pericondrio y el 
llion 



Figura 6-28. d:D Ratio: BASELINE (Lmea base) 
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► Para obtener el porcentaje de reduccion del diametro: 

1. Obtenga una imagen bidimensional que muestre una vista longitudinal de la vasculatura que 
se esta examinando. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control ADV ME AS (Mediciones avanzadas). Aparece el menu Meas Tools 
(Herramientas de medicion). 

4. Select % Diam Red. Aparecera el siguiente indicador encima de la imagen bidimensional: 
“% Diameter Reduction: Measure inner and outer diameters.” (Porcentaje de reduccion del 
diametro: Mida los diametros interno y externo). 

5. Oprima el control DISTANCE (Distancia). Aparecera un cursor. 

6. Coloque el cursor en la pared exterior del vaso que se esta examinando, a nivel del diametro 
maximo (Figura 6-29). 

7. Oprima el control SELECT. Aparecera un segundo cursor. 

8. Coloque el cursor en la pared exterior del vaso situada en la posicion opuesta del cursor 
inicial (paso 7). 

9. Oprima el control SELECT para altemar entre los dos cursores, y utilice el raton para ajustar 
la medicion. 

10. Oprima el control DISTANCE (Distancia). Aparecera un cursor de medicion. 

11. Coloque el cursor en la pared interior del vaso que se esta examinando, a nivel del diametro 
mmimo (Figura 6-29). 

12. Oprima el control SELECT. Aparecera otro cursor de medicion. 

13. Coloque el cursor en la pared interior del vaso situada en la posicion opuesta del cursor inicial 
(paso 12). 

14. Oprima el control SELECT para alternar entre los dos cursores, y utilice el raton para ajustar 
la medicion. En los resultados aparecen los valores de diametro maximo, mmimo y 
reduccion porcentual (Figura 6-29). 
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J.L Smith 
General Hospital 


123-^56-789 TIsZ.l Ml 0.8 

P7-411mm CVasc/Car 2:39:^ pm Fr#76 3.8 cm 


0.33cm 
O.'lScm 
DR 26.67% 


Resultados 


I 


Cursores en la pared 
interior del vaso 




Cursores en la 
pared exterior 
del vaso 


Figura 6-29. Porcentaje de reduccion del diametro 
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► Para obtener el porcentaje de reduccion del area: 

1. Obtenga una imagen bidimensional que muestre una vista transversal de la vasculatura que se 
esta examinando. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control ADV ME AS (Mediciones avanzadas). Aparece el menu Meas Tools 
(Herramientas de medicion). 

4. Seleccione % Area Red (Porcentaje de reduccion del area). Aparecera el siguiente indicador 
encima de la imagen bidimensional: “% Area Reduction: Measure inner and outer areas.” 
(Porcentaje de reduccion del area: Mida las areas interna y externa). El metodo eliptico es el 
metodo por omision para la primera medicion de area; para la segunda medicion, el metodo 
por omision es el trazo continue. 

5. Oprima el control AREA (Area). Con objeto de medir el area maxima del vaso, utilice el 
raton para colocar el cursor en la pared exterior del vaso que se esta examinando, a nivel del 
area maxima (Figura 6-30). 



V 


Resultados 


Figura 6-30. Porcentaje de reduccion dei area 
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6. Oprima el control SELECT segiin sea necesario para ajustar el tamano y la posicion de la 
elipse. Los resultados indican el area maxima. 

7. Oprima el control AREA (Area) segiin sea necesario, para iniciar la segunda medicion de 
area con el metodo de trazo continue. Este se recomienda para formaciones irregulares 
de placa. 

8. Con objeto de medir el area minima del vaso, coloque el cursor en la pared interna del vaso 
que se esta examinando, a nivel del area minima. 

9. Oprima el control SELECT para fijar la posicion inicial del cursor. 

10. Mueva el cursor a lo largo de la superficie interior del vaso, a nivel del area vascular minima. 

11. Termine el trazo en una posicion cercana al cursor inicial. 

12. Oprima el control AREA para finalizar la medicion. Los resultados muestran el area 
maxima, minima y la reduccion porcentual. 
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En esta seccion se describe como utilizar los menus y protocolos CALCS (Calculos). Se incluyen 
instrucciones adicionales para los protocolos que las requieran. El almacenamiento de las 
mediciones en protocolos asegura que tanto estas como los calculos que se deriven de ellas se 
incluyan en el informe de paciente. 

El Manual de referenda abarca los procedimientos de analisis definidos por el usuario, los cuales 
le ofrecen la posibilidad de crear sus propias mediciones, calculos y protocolos. Asimismo, el 
Manual de referenda enumera las fuentes de leas cuales se derivan las mediciones y los calculos 
del sistema. 


Introduccion de mediciones en los protocolos 

► Para visualizar un menu CALCS (Calculos): 

• Oprima el control CALCS (Calculos) para visualizar el menu CALCS. El contenido de este 
menu lo determina el valor vigente preestablecido especifico del tejido. En la Eigura 7-1 se 
muestran dos menus CALCS tipicos. 

• Para quitar el menu CALCS de la pantalla, seleccione Close (Cerrar) u oprima el control 

CALCS. 




Figura 7-1. Ejemplos de menus CALCS 
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► Para visualizar un protocolo de mediciones: 

1. En el menu CALCS, seleccione el protocolo deseado. Aparecera un protocolo (Figura 7-2 y 
Figura 7-3). 

2. Para quitar un protocolo, oprima el control CALCS. 


m GREEN, M. 444-99-3500 

^ GENERAL HOSPITAL C5-2 OB/General 

Fetal Bio ^ 


TIbO.2 MI 1.2 

9:52:24 pm Fr #235 12.5cm I 


BPD 

ft 

OFD 

HC 


APD 


TAD 


AC 


FL 


TTD 


pA(LMP) 1 


Figura 7-2. Protocolo obstetrico: Biometn'a fetal 
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GREEN, M. 

444-99-3500 


GENERAL HOSPITAL 

P7-4 A.Card/Gen 

10:05:09 pm 


TIs 1.1 MI 0.6 


RiLVent 


RVD (D) 
IVS (D) 
LVD (D) 
LVPW (D) 
IVS (S) 
LVD (S) 
LVPW (S) 




-i 


‘BPM 


Figura 7-3. Protocolo cardiologico: Ventricular D/I 
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► Para introducir datos de mediciones en un protocolo: 

1. Efectue la medicion. Tiene que congelar la visualizacion para que pueda introducir 
mediciones en el protocolo. 

2. Oprima el control CALCS para visualizar el menu CALCS. 

3. Seleccione el nombre deseado para el protocolo. 

4. En el protocolo, seleccione la etiqueta de medicion a fin de introducir el valor en el protocolo 
(Eigura 7-4). 

5. Oprima el control CALCS para quitar el protocolo. 


Etiqueta de 
medicion 
seleccionada 


Valor de 
la medicion 


m JONES, B.B. 

^ General Hospital 
Fetal Bio 


P7-4 OB/FetalEcho 


Tlbl.0 MI 0.5 
8:58:25 am Fr#626 9.6 cm 



Figura 7-4. Entrada de valores de medicion 
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► Para crear una nueva etiqueta de medicion (definida por el usuario): 

1. Efectue la medicion, o cree una nueva etiqueta de medicion antes de llevar a cabo la 
medicion. Tiene que congelar la pantalla para que pueda introducir mediciones en el 
protocolo bajo la nueva etiqueta. 

2. Oprima el control CALCS para visualizar el menu CALCS. 

3. Seleccione el protocolo deseado. 

4. En el protocolo, seleccione NEW (Nuevo). (Es posible que tambien necesite el raton para 
desplazarse por el protocolo.) Aparecera el cuadro de dialogo New Measurement (Nueva 
medicion) (Eigura 7-5). 

5. Mediante el teclado, introduzca una etiqueta de medicion en el cuadro de dialogo. El campo 
de etiqueta para medicion solo puede contener cinco caracteres como maximo. 

6. Seleccione Accept (Aceptar) o Cancel (Cancelar). 



JVeuJ measurement 


Campo de etiqueta de medicion 


[ffiji Smith, Larry V. 
Carotid Art 


12 

P7-4 CVasc/C 
ATL --i 


rtigni 


Bulb 


Prox ICA 


Mid ICA 


Dist ICA 


This label will apply to the current patient 
Label: ||_ 


ICA (ratio) 


ECA 


i l^anc^ 


Accept 


Vertebral A 


NEW 

iCA/CCA 


Figura 7-5. Creadon de una nueva etiqueta de medicion 
(definida por ei usuario) 
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► Para eliminar una medicion definida por el usuario: 

1. Oprima el control CALCS (Calculos). Aparece el menu CALCS. 

2. Seleccione el protocolo deseado. 

3. Elimine todos los valores de medicion almacenados bajo la etiqueta definida por el usuario. 

a. En el protocolo, utilice el raton para resaltar la etiqueta de medicion definida por el 
usuario. 

b. Oprima el control DEL ME AS (Eliminar medicion. El ultimo valor de medicion 
almacenado bajo esta etiqueta definida por el usuario quedara eliminado del protocolo. 

c. Oprima el control CALCS (Calculos). Se resaltara la etiqueta definida por el usuario. 

d. Repita los pasos bye, las veces que sea necesario, hasta eliminar todos los valores de 
medicion. 

4. Una vez que los valores de medicion hayan sido eliminados, la etiqueta vacia podra 
eliminarse. Oprima el control CALCS (Calculos). Se resaltara la etiqueta definida por el 
usuario. 

5. Oprima el control DEL ME AS (Eliminar medicion). Aparece un cuadro de dialogo 
(Eigura 7-6). 

6. Seleccione Delete si desea eliminar permanentemente la etiqueta de medicion del protocolo; 
o bien, seleccione Cancel si desea conservarla. 
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Figura 7-6. Eliminacion de una nueva medicion (definida por el usuario) 

► Para eliminar valores de medicion de un protocolo: 

1. Cerciorese de que el protocolo esta visualizandose. (Oprima el control CALCS [Calculos].) 

2. Seleccione la medicion que desee eliminar del protocolo. 

3. Oprima el control DEL MEAS para eliminar el valor de medicion. 
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Uso del protocolo de biometna fetal 

► Para calcular automaticamente la circunferencia de la cabeza (HC) a partir de las 

mediciones de BPD y OFD: 

1. Efectue las mediciones individuals de BPD (Diametro biparietal) y OFD (Diametro frontal 
occipital). 

2. Introduzca los valores de medicion para BPD y OFD en el protocolo. (Si se usa el control 
AREA para medir la circunferencia cefalica, este prevalecera sobre el calculo automatico de 
HC a partir de BPD y OFD.) 

3. Oprima el control SELECT. El valor de HC se calcula a partir de los valores de las 
mediciones BPD y OFD; el resultado se visualizara en el protocolo Fetal Biometry 
(Biometria fetal). 

► Para calcular automaticamente la circunferencia abdominal (AC) a partir de las mediciones 

de APD y TAD: 

1. Efectue las mediciones individuals de APD (Diametro anteroposterior) y TAD (Diametro 
trans - abdominal). 

2. Introduzca los valores de medicion para APD y TAD en el protocolo. (Si se usa el control 
AREA para medir la circunferencia abdominal, este prevalecera sobre el calculo automatico 
de AC a partir de APD y TAD.) 

3. Oprima el control SELECT. El valor de AC se calcula a partir de los valores de las 
mediciones APD y TAD; el resultado se visualizara en el protocolo Fetal Biometry. 
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Uso del protocolo mamario para la opcion cimica 
avanzada de diagnostico mamario por imagen 

La opcion cimica avanzada de diagnostico mamario por imagen proporciona un protocolo 
mamario (Breast) y un marcador corporal mamario. El protocolo Breast incluye mediciones de 
longitud, anchura y altura para seis lesiones. Tambien se proporciona una funcion de ubicacion de 
la lesion, con la cual puede posicionarse un marcador numerado que representa la lesion sobre el 
marcador corporal mamario. El informe de paciente incluye las mediciones y los marcadores 
corporales derecho e izquierdo con la ubicacion de las lesiones. 

► Para visualizar el protocolo mamario: 

1. Oprima el control CALCS (Calculos) para visualizar el menu Breast (Mama; Eigura 7-7). 



Figura 7-7. Menu Breast 

2. Seleccione Breast. Aparece el protocolo Breast (Eigura 7-8). 
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I JONES, B.B. 
i General Hospital 
Breast 


Next Lesion j. 
Lesion (1-6): f 
Side (R/L): 
Lesion Location 
Length 


LlO-5 ABI/Gen 


TIs 0.1 MI 0.8 
9:05:27 am Fr #58 3.9 cm 


Figura 7-8. Protocolo mamario 
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► Para seleccionar el lado izquierdo o derecho: 

1. Haga que se muestre el protocolo Breast como se describe en la seccion Para visualizar el 
protocolo mamario. 

2. Utilice el raton para resaltar Side (R/L) (Lado [D/I]). 

3. Oprima el control SELECT para elegir el lado deseado. En el protocolo aparece una L 
(Izquierdo) o R (Derecho), y el marcador corporal mamario izquierdo o derecho aparecera en 
la pantalla cada vez que se oprima el control SELECT (Figura 7-9). 




Marcador 

corporal 

mamario 

izquierdo 


Figura 7-9. Marcador corporal mamario, lados derecho e izquierdo 
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► Para situar una lesion en el marcador corporal: 

1. Haga que se muestre el protocolo Breast como se describe en la seccion Para visualizar el 
protocolo mamario. 

2. Seleccione el lado como se describe en la seccion Para seleccionar el lado izquierdo o 
derecho. 

3. Seleccione Lesion Location (Ubicacion de la lesion; Figura 7-10) para visualizar el primer 
marcador de lesion (Figura 7-11). 

4. Utilice el raton para mover el marcador de lesion al lugar en el marcador corporal mamario 
que corresponde a la ubicacion de la lesion. 

5. Oprima el control SELECT para que el marcador de lesion quede firme en la ubicacion de la 
lesion. 

6. Para ajustar la ubicacion de la lesion en el marcador corporal, oprima el control CALCS y 
repita los pasos del 3 al 6. 


gnji JONES, B.B. TIsO.l MI 0.8 

General Hospital LlO-5 ABI/Gen 9:07:14 am Fr #58 3.9 cm 



Figura 7-10. Ubicacion de la lesion 
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Figura 7-11. Posicionamiento del marcador de lesion mamaria 

► Para medir una lesion mamaria: 

1. Explore la mama a fin de visualizar la lesion. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Haga que se muestre el protocolo Breast como se describe en la seccion Para visualizar el 
protocolo mamario. 

4. Seleccione el lado como se describe en la seccion ‘Para seleccionar el lado izquierdo o 
derecho”. 

5. Localice la ubicacion de la lesion sobre el marcador corporal como se describe en la seccion 
‘Para situar una lesion en el marcador corporal”. 

6. Oprima el control DISTANCE para visualizar un cursor. 
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7. Utilice el raton para posicionar el primer cursor en la lesion (Figura 7-12). 

8. Oprima el control SELECT para visualizar un segundo cursor. 

9. Utilice el raton para posicionar el segundo cursor en la lesion (Figura 7-12). 

10. Oprima el control SELECT para altemar entre los dos cursores a fin de ajustar la medicion. 

► Para introducir una medicion de lesion mamaria en el protocolo: 

1. Lleve a cabo una medicion de lesion mamaria como se describe en la seccion “Para medir una 
lesion mamaria”. 

2. Oprima el control CALCS (Calculos). 

3. Seleccione Length (Longitud), Width (Anchura) o Height (Altura) para mostrar la 
medicion en el protocolo Breast (Figura 7-12). 


Medicion de la 
lesion mamaria 



Figura 7-12. Medicion de una iesion mamaria 
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Uso de los protocolos de mediciones cardiologicas 

Los protocolos de mediciones cardiologicas se dividen en: 2D (Bidimensional), modo 
M y Doppler. 

Protocolos cardiologicos para imageries 
bidimensionales (2D) 

Las mediciones cardiologicas para tratamiento de imagenes bidimensionales se ban disenado, en 
general, para usarse en el contexto de un protocolo cardiologico bidimensional. Hay algunas 
mediciones cardiologicas 2D que podrian llevarse primero a cabo y despues almacenarse en el 
protocolo 2D de cardiologia; sin embargo, resulta mas comiin que primero deba iniciarse el 
protocolo 2D de cardiologia y seguir los mensajes en la pantalla para despues almacenar 
automaticamente las mediciones en dicho protocolo. 

El uso de una revision de secuencias Cineloop para efectuar los procedimientos siguientes le 
permitira almacenar en la memoria del sistema las imagenes diastolicas y sistolicas que se 
requieran para las mediciones. Una vez que la secuencia esta en la memoria del sistema, usted 
podra mo verse por ella mediante una revision Cineloop y medir la imagen segun sea precise, a fin 
de pasar luego a la siguiente imagen y medirla. 

► Para efectuar una medicion cardiologica bidimensional (2D): 

1. Obtenga la imagen bidimensional. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control CALCS para visualizar el menu Card. 

4. Seleccione el protocolo bidimensional deseado. 

El protocolo ventricular derecho/izquierdo (R/L Ventricle) calcula los resultados de EE 
(fraccion de expulsion) y FS (acortamiento fraccional). 

El protocolo Ao/LA (Aorta/auricula izquierda) calcula resultados para el cociente 
auricula izquierda/aorta. 

El protocolo de Simpson calcula resultados para la fraccion de expulsion (EF), el 
volumen diastolico (Dias Vol) y el volumen sistolico (Sys Vol). 

El protocolo LV EF calcula resultados para la fraccion de expulsion ventricular 
izquierda, acortamiento fraccional (FS), volumen diastolico (Dias Vol) y volumen 
sistolico (Sys Vol). 

El protocolo LV Vol A/L (Area/longitud de volumen ventricular izquierdo) calcula 
resultados para la fraccion de expulsion (EF) ventricular izquierda. 

El protocolo LV Mass A/L (Area/longitud de masa ventricular izquierda) calcula 
resultados para masa ventricular izquierda. 
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El protocolo MV Regurg (Regurgitacion de la valvula mitral) utiliza los resultados de 
tratamiento de imagenes Color y Doppler para calcular el area de la valvula mitral, el 
flujo de regurgitacion, el ERO (Orificio de regurgitacion efectiva) y el volumen de 
regurgitacion. 

El protocolo TV Regurg (Regurgitacion de la valvula tricuspide) utiliza los resultados 
de tratamiento de imagenes Color y Doppler para calcular la presion sistolica del 
ventriculo derecho, el area de la valvula tricuspide, el flujo de regurgitacion, el ERO y el 
volumen de regurgitacion. 

5. Seleccione la medicion. Siga los mensajes en la pantalla para efectuar la medicion necesaria. 
Los resultados calculados aparecen en la parte inferior del protocolo 2D de cardiologia. 
Pueden aparecer calculos adicionales en el informe de paciente. En la seccion Referencias 
del Manual de referenda encontrara mas informacion. 

► Para realizar una medicion de frecuencia cardiaca en el caso de los protocolos 2D de 

cardiologia: 

1. Obtenga el trazado de ECG que coincida con las imagenes bidimensionales utilizadas para el 
protocolo 2D de cardiologia. (Se puede recurrir a una revision de secuencias Cineloop.) 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control CALCS (Calculos). Aparece el menu Card (Cardiologia). 

4. Seleccione el protocolo bidimensional deseado. Aparecera el protocolo 2D. 

5. Seleccione Heart Rate (Erecuencia cardiaca) o utilice la herramienta de medicion Heart 
Rate (consulte el apartado ‘Para medir la frecuencia cardiaca”, en la seccion ‘Realizacion de 
mediciones”). Siga los mensajes en la pantalla para efectuar la medicion. 
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Protocolos cardiologicos para imageries en 
mode M (Movimiento) 

Las mediciones cardiologicas para tratamiento de imagenes en modo M se han disenado, en 
general, para usarse en el contexto de un protocolo cardiologico de modo M. Todas las mediciones 
cardiologicas en modo M, salvo All Points (Todos los puntos) pueden primero ser efectuadas y 
despues almacenarse en el protocolo de modo M de cardiologia. En el caso de All Points, primero 
debera iniciar el protocolo de modo M de cardiologia y seguir los mensajes en la pantalla para 
despues almacenar automaticamente las mediciones en dicho protocolo. 

► Para efectuar una medicion de cardiologia en modo M: 

1. Obtenga la imagen en modo M. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control CALCS para visualizar el menu Card. 

4. Seleccione el protocolo de modo M deseado. 

El protocolo R/L Ventricle (Ventricular derecho/izquierdo) calcula los resultados de 
fraccion de expulsion (EE), acortamiento fraccional (FS) y masa ventricular izquierda 

(LV Mass). 

El protocolo Mitral Valve (Valvula mitral) calcula resultados del gradiente D-E. 

El protocolo Ao/LA (Aorta/Auricula izquierda) calcula los resultados de LV PEP/ET 
(Periodo de preexpulsion/tiempo de expulsion ventricular izquierda) y cociente LA/Ao. 

El protocolo Tricuspid Valve (Valvula tricuspide) calcula resultados del gradiente 
D-E. 

El protocolo Pulmonic Valve (Valvula pulmonar) calcula los resultados para el cociente 

PEP/ET. 

5. Seleccione la medicion. Siga los mensajes en la pantalla para efectuar las mediciones que se 
necesitan. Los resultados calculados aparecen en la parte inferior del protocolo de modo M de 
cardiologia. Pueden aparecer calculos adicionales en el informe de paciente. En la seccion 
“Referencias” del Manual de referenda encontrara mas informacion. 

Protocolos cardiologicos para imagenes Doppier 

Las mediciones cardiologicas para tratamiento de imagenes Doppler se han disenado, en general, 
para usarse en el contexto de un protocolo cardiologico Doppler. Deben seguirse los mensajes en 
la pantalla e introducir los valores de medicion en el protocolo. Sin embargo, todas las mediciones 
cardiologicas Doppler pueden efectuarse en primer lugar para despues almacenarlas en el 
protocolo Doppler de cardiologia. 
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► Para efectuar una medicion cardiologica Doppler: 

1. Obtenga la visualizacion Doppler. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar). 

3. Oprima el control CALCS para visualizar el menu Card. 

4. Seleccione el protocolo Doppler deseado. 

El protocolo Pulmonic Valve (Valvula pulmonar) calcula los resultados de gradiente 
apical y tiempo de aceleracion. 

El protocolo Mitral Valve Inflow (Elujo de entrada de la valvula mitral) calcula los 
resultados de velocidad apical, gradiente apical, cociente E/A, area de la valvula mitral y 
tiempo de aceleracion. 

El protocolo MV Regurg (Regurgitacion de la valvula mitral) utiliza los resultados de 
tratamiento de imagenes Color y Doppler para calcular el area de la valvula mitral, el 
flujo de regurgitacion, el ERO (Orificio de regurgitacion efectiva) y el volumen de 
regurgitacion. 

El protocolo LVOT (Tracto de salida del ventriculo izquierdo) calcula los resultados del 
diametro LVOT, gradiente apical y area de la valvula aortica. 

El protocolo Aortic Valve (Valvula aortica) calcula los resultados del diametro LVOT, 
gradiente apical y area de la valvula aortica. 

El protocolo Aortic Valve Regurgitation (Regurgitacion de la valvula aortica) calcula y 
muestra el tiempo de hemipresion. 

El protocolo Tricuspid Inflow (Elujo de entrada de la valvula tricuspide) calcula los 
resultados de velocidad apical, gradiente apical, cociente E/A y tiempo de aceleracion. 

El protocolo TV Regurg (Regurgitacion de la valvula tricuspide) utiliza los resultados 
de tratamiento de imagenes Color y Doppler para calcular la presion sistolica del 
ventriculo derecho, el area de la valvula tricuspide, el flujo de regurgitacion, el ERO y el 
volumen de regurgitacion. 

El protocolo Pulmonic Veins (Venas pulmonares) calcula los resultados del cociente 
sistole/diastole. 

Los protocolos Cardiac Output (Gasto cardiaco) y Qp:Qs (Cociente de shunt) calcula 
los resultados del gasto cardiaco, volumen de latido a la sistole y la diastole, y cociente 
Qp:Qs. 

El protocolo TDI (Tratamiento de imagenes tisulares Doppler) calcula el cociente E/A. 

5. Seleccione la medicion. Siga los mensajes en la pantalla para efectuar las mediciones que se 
necesitan. Los resultados calculados aparecen en la parte inferior del protocolo Doppler de 
cardiologia. Pueden aparecer calculos adicionales en el informe de paciente. En la seccion 
‘Referencias” del Manual de referenda encontrara mas informacion. 
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Uso de informes de pacientes 



► Para visualizar un informe: 

1. Oprima la tecla Report. El informe de paciente se abre en la pagina que corresponde al 
protocolo actualmente activo. Un informe especifico consistira solo en las partes para las que 
usted ha almacenado mediciones. 

2. Para desplazarse por el informe, seleccione una de las opciones que se indican en la parte 
inferior de las paginas del informe: 

Final Report (Informe final) o Edit (Edicion): Alterna entre estas dos selecciones. 
Final Report muestra lo que sera impreso (Eigura 8- 1), y Edit le permite usar el raton y 
el teclado para editar el informe (Eigura 8-2). 

Close (Cerrar): Cierra el informe. Tambien puede oprimir la tecla Report. 

Graphs (Graficos): Muestra los graficos OB (obstetricos). 

Print Imprime el informe de paciente y los graficos OB en la impresora de informes. La 
opcion Print estara disponible solo si se ha establecido la configuracion de 
Serial Output Port (Puerto de salida en serie) como Okidata Printer en las 
configuraciones de Peripherals (Perifericos). 

Data Transfer (Transferencia de datos): Inicia la transferencia de todos los datos de 
mediciones al dispositivo conectado al puerto de salida en serie del sistema. La opcion 
Data Transfer esta disponible solo si se ha seleccionado en las configuraciones de 

Peripherals. 

Flechas: Seleccione la flecha a la derecha para avanzar por el informe; seleccione la 
flecha a la izquierda para retroceder por el informe. 

Teclas Page (Pagina): Estas teclas se pueden usar para desplazarse por las distintas 
pantallas del informe. 
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Final Patient Report 

J.L Smith 


123-456-789 

General Hospital 



GVN/FERT 






IMP: 

01/12/98 

Age: 

24 


[ Uterus I 

Length 

e.63 

cm 




Height 

5.94 

cm 




Width 

2.G3 

cm 




Endo Thick 

4.20 

cm 




Volume 

54.23 

cc 




Lett Ovary 






Length 

3.14 

cm 




Height 

3.14 

cm 




Width 

1.72 

cm 




Volume 

8.08 

cc 






Figura 8-1. Informe de paciente: Final 
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Figura 8-2. Pantalla de edicion 


HDI5000 Para comenzar 4798-0027-03 


8-3 

















































Uso de informes de pacientes 



► Para introducir comentarios en el informe: 

1. Oprima la tecla Report. 

2. Si es necesario, seleccione Edit (Editar) para visualizar Patient Report-Edit Screen 
(Informe del paciente: pantalla Editar). 

3. Mueva el cursor a la flecha derecha. 

4. Oprima el control SELECT para ir pasando las paginas del informe hasta que vea el campo 
Comments (Comentarios; Eigura 8-3). Tambien puede servirse de las teclas Page. 

5. Traslade el cursor al campo Comments (Comentarios). 

6. Utilice el teclado para introducir comentarios. Con la tecla Return (Retorno) puede iniciar 
una nueva Imea de texto. 



Campo Comments 


Figura 8-3. Entrada de comentarios en la pantalla Patient Report-Edit 


8-4 


HDI 5000 Para comenzar 4798-0027-03 






































































Uso de informes c 

► Para editar el informe de paciente: 

1. Oprima la tecla Report. 

2. Si es necesario, seleccione Edit (Editar) para visualizar Patient Report-Edit 
(Informe del paciente: pantalla Editar). 

3. Utilice el raton para mover el cursor hasta el texto que desea editar. En la seccion que trata 
sobre calculos en el Manual de referenda encontrara informacion sobre las partes del 
informe que pueden editarse. 

4. Oprima el control SELECT para visualizar un cuadro de dialogo (Eigura 8-4). 

5. Utilice el teclado para editar el informe de paciente. 

6. Seleccione Accept (Aceptar), Delete (Eliminar) o Cancel (Cancelar). 

Si acepta la medicion, esta aparecera entre corchetes. 

Si elimina la medicion, tambien se eliminara del informe de paciente. 

Si cancela la edicion, el cuadro de dialogo desaparecera de la pantalla y el informe no 
experimentara cambio alguno. 


9 

Screen 



Figura 8-4. Edicion dei informe 
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► Para visualizar un grafico de un examen obstetrico actual: 

Nota Cercidrese de haber realizado e introducido mediciones actuales y de haber seleccionado las 
configuraciones correctas para OB Calculations (Cdlculos obstetricos). Study Data (Datos 
de estudio) deben incluir tambien el ultimo periodo menstrual (LMP) y lafecha de parto 
establecida (Established Due Date). 

1. Oprima la tecla Report. 

2. Seleccione Graphs (Graficos) en la parte inferior de la pantalla (Figura 8-5) para visualizar 
OB Graphs (Graficos obstetricos). 



Figura 8-5. Seleccion de graficos en ei informe de paciente 

3. Seleccione Established Due Date (Fecha del parto establecida, FDD) o LMP (Ultimo 
periodo menstrual) para visualizar el grafico EDD o LMP (Figura 8-6). 

4. Si desea visualizar el grafico de una medicion o investigador diferentes, vea la seccion “Para 
seleccionar un grafico obstetrico”. 
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J.L Smith 


OB Graphs 


123-^56-789 General Hospital 


GA based on 


€ Established 
Due Date 

«^LMP 


Previous Exams 



Close 


Figura 8-6. Visualizacion de graficos obstetricos 
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► Para seleccionar un grafico obstetrico: 

1. Utilice el raton para mover el cursor hasta la flecha junto al identificador de los graficos 
actualmente visualizados en la pantalla OB Graphs (Graficos obstetricos). 

2. Oprima el control SELECT (Seleccionar) para visualizar una lista de las mediciones 
disponibles y sus investigadores (Figura 8-7). 



Figura 8-7. Seleccion de otra medicion o investigador para el grafico OB 

3. Seleccione la medicion y el investigador que ban de aparecer en el grafico. Los graficos del 
investigador aparecen en la pantalla y el punto de medicion esta situado dentro del grafico 
(Figura 8-8). 
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OB Graphs 


J.L Smith 123-456-789 General Hospital 


GA based on 


Established 
Due Date 


^LMP 


Previous Exams 


HC/AC - Campbell 4 




Figura 8-8. Graficos obstetricos 
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► Para imprimir graficos obstetricos: 

En la pantalla OB Graphs (Graficos obstetricos), seleccione Print (Imprimir; Figura 8-9). La 
impresora de informes produce una copia sobre papel del grafico obstetrico visualizado. 



Control Print (la impresora debe estar seleccionada en Setups) 


Figura 8-9. Impresion de graficos obstetricos 
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► Para transferir datos del paciente al puerto de salida en serie: 

La funcion de transferencia de datos proporciona un formato de informe que puede ayudarle a 
utilizar una computadora o un sistema de analisis fuera de Imea. 

1. Cerciorese de que su dispositive en serie esta adecuadamente conectado al correspondiente 
puerto de salida. 

2. Cerciorese de que la opcion de configuracion Serial Output Port (Puerto de salida en serie) 
de la pantalla Peripherals (Perifericos) este puesta en Data Transfer (Transferencia 
de datos): 

a. Oprima la tecla Setups. Aparecera el directorio de las opciones de configuracion 

(Directory of Setup Options). 

b. Seleccione Peripherals (Perifericos). Aparecera la pantalla de configuraciones de 

Peripherals. 

c. Seleccione Data Transfer (Transferencia de datos). 

d. Seleccione Close (Cerrar). 

3. Verifique que en el informe final de paciente (Final Patient Report) aparece la seleccion de 

Data Transfer: 

a. Oprima la tecla Report. Aparecera la pantalla Final Patient Report. 

b. Verifique que la seleccion de Data Transfer este presente en la parte inferior de la 
pantalla Final Patient Report. 

c. Select Close. 

4. Lleve a cabo sus mediciones e introdiizcalas en el informe de paciente. 

5. Oprima la tecla Report. Aparecera la pantalla Final Patient Report. 

6. Seleccione Data Transfer (Transferencia de datos). Se inicia la transferencia de datos. El 
informe de paciente mtegro se va enviando mediante la memoria intermedia de impresion al 
puerto de salida en serie. Por definicion, el paso por la memoria intermedia de impresion 
funciona en segundo piano y es transparente a cualquier otra operacion del sistema. listed 
puede continuar la exploracion. Encontrara mas informacion sobre la transferencia de datos 
en la seccion de “calculos” del Manual de referenda. 
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Impresion y grabacion 



Esta seccion trata de los dispositivos para copias sobre papel o pelicula que pueden emplearse con 
el sistema: impresoras, camaras y grabadoras. La informacion abarca el funcionamiento basico: 
cargar la pelicula, configuracion del sistema de ultrasonido, impresion y grabacion. Para obtener 
informacion detallada acerca de los dispositivos de copia instalados en el sistema de ultrasonido o 
conectados al mismo, consulte la seccion que trata sobre impresion y grabacion del Manual de 
referenda (informacion sobre el sistema) y las instrucciones proporcionadas por el fabricante de 
cada dispositivo (informacion sobre el dispositive de copia). 


Impresion 

Si cuenta con las opciones Image Management (Gestion de imagenes) o Digital Video Streaming 
(DVS), puede que tenga que configurar impresora siguiendo un procedimiento diferente del que 
se indica a continuacion. Consulte las secciones ‘Image Management” (Gestion de imagenes) u 
“Opcion de corriente digital de video” en el Manual de referenda, para configurar la impresora. 

► Para preparar el sistema para que funcione con un dispositivo de copia: 

1 . Oprima la tecla Setups. 

2. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Peripherals (Perifericos). Aparecera 
la pantalla de configuraciones de Peripherals. 

3. Segun cual sea la configuracion de su sistema: 

Si tiene instalada una impresora interna: seleccione el tipo de impresora interna que tiene 
instalada. 

Si tiene una impresora externa conectada al puerto OSP de programacion en pantalla: 
seleccione External Printer (Impresora externa) bajo OSP Input Port (Puerto de 
entrada OSP). 

Si tiene un dispositivo conectado al puerto de salida en serie: seleccione el tipo de 
dispositivo bajo Serial Output Port (Puerto de salida en serie). 

4. Si desea emplear el conmutador de pedal de la impresora, seleccione Print Control (Control 
de impresora) bajo Camera Footswitch (Conmutador de pedal de la camara). 

5. Seleccione Close (Cerrar) para volver al tratamiento de imagenes. Ahora esta preparado para 
visualizar e imprimir imagenes ultrasonicas. 
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Camara de imageries multiples 

CUIDADO 


El casete de peliculas debe cargarse en un cuarto oscuro, utilizando solo una luz 
roja de seguridad. 


► Para cargar el casete con pelicula: 

1. Tire hacia afuera de la placa oscura, extraigala y abra la solapa con bisagra (Figura 9-1). 

2. Deslice la pelicula bajo los dos rieles-guia hasta que ya no pueda entrar mas en el casete. 

Nota Si se utiliza pelicula de una sola capa de emulsion, el lado de la emulsion debe estar hacia 

arriba en el casete. El lado de la emulsion tiene un acabado mate y un codigo de muesca. 

Cuando la muesca estd en la esquina superior derecha del casete, el lado de la emulsion estd 

puesto hacia arriba. 

3. Despues que toda la pelicula ha entrado en el casete, cierre la solapa con bisagra e inserte la 
placa oscura. 

► Para cargar la camara de imagenes multiples con un casete de pelicula: 

1. Despues de un periodo de calentamiento de 40 segundos, un sonido suave indica que la 
camara esta preparada para funcionar. 

2. Inserte el casete cargado con la pelicula en la ranura de entrada de casetes, al frente de 
la camara. 

3. Una vez que el casete hay a entrado casi por completo, ejerza presion hacia abajo y continue 
metiendolo hasta que la tira de traba superior del casete quede asegurada contra el reborde 
superior intemo de la ranura de entrada. 

4. Una vez cargado el casete de peliculas en la camara, quite la placa oscura que se encuentra en 
la mitad superior del casete. El casete de peliculas entrara en la camara y estara listo para la 
primera exposicion. 
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Figura 9-1. Carga del casete de pelicula 
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► Para hacer exposiciones con la camara: 

1. Obtenga la imagen deseada. 

2. Oprima FREEZE (Congelar). 

3. Para imprimir: 

a. Con una impresora interna, oprima el control PRINT (Imprimir) en el sistema. 

b. Con un dispositivo de conexion externa, oprima el control PRINT en la camara. 

c. Con un dispositivo interno, oprima el pedal de impresion (el de la izquierda). Cerciorese 
de que el control Camera Footswitch (Conmutador de pedal de la camara) este 
configurado para Print Control (Control de impresion). 

4. Puede tomar hasta seis exposiciones con un solo casete de pelicula antes de que deba 
sustituirlo o darle una vuelta. 

5. Inserte la placa oscura y despues extraiga el casete, empujando hacia abajo en su centro y 
tirando del casete hacia afuera. 

6. Si quiere hacer seis exposiciones adicionales con este casete, dele la vuelta, reinsertelo en la 
camara, quite la placa oscura y repita los pasos del 1 al 3. 

7. Revele la pelicula en un cuarto oscuro. 

Impresora de bianco y negro 

► Para imprimir con la impresora de bianco y negro: 

1. Obtenga la imagen deseada en la pantalla. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar) para congelar la imagen. 

3. Para imprimir: 

a. Con una impresora interna, oprima el control PRINT (Imprimir) en el sistema. 

b. Con un dispositivo de conexion externa, oprima el control PRINT en la impresora. 

c. Con un dispositivo interno, oprima el pedal de impresion (el de la izquierda). Cerciorese 
de que Footswitch Control (Conmutador de pedal) este configurado para Print Control 
(Control de impresion). 

4. Para extraer el impreso, arranquelo tirando hacia arriba contra la barra de corte. 

5. Para sacar una copia de la ultima impresion, oprima COPY (Copiar) en el panel delantero de 
la impresora. 

6. Para informarse acerca de los ajustes sobre calidad de impresion, consulte las instrucciones 
del fabricante de la impresora. 
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Impresora de color 

Algunas impresoras de color permiten formatos de impresiones multiples: por ejemplo, un 
formato de cuatro imagenes por pagina. Si decide utilizar uno de estos formatos, la salida no se 
generara hasta despues de la ultima impresion del formato elegido. Por ejemplo, en un formato de 
cuatro por pagina, la impresora almacena las primeras tres imagenes y solo imprime las cuatro 
cuando se oprime PRINT (Imprimir) por cuarta vez. 

► Para imprimir con la impresora de color: 

1. Obtenga la imagen deseada en la pantalla. 

2. Oprima el control FREEZE (Congelar) para congelar la imagen. 

3. Para imprimir: 

a. Con una impresora interna, oprima el control PRINT (Imprimir) en el sistema. 

b. Con un dispositivo de conexion externa, oprima el control PRINT en la impresora. 

c. Con el conmutador de pedal, oprima el conmutador de impresion (a la izquierda). 
Cerciorese de que Footswitch Control (Conmutador de pedal) este configurado para 
Print Control (Control de impresion). 

4. Para informarse acerca de los ajustes sobre calidad de impresion en color, consulte las 
instrucciones del fabricante de la impresora. 

Grabacion 

La informacion de esta seccion tiene por objeto ayudarle con el funcionamiento basico de la 
videocasetera (VCR) en lo referente a grabacion, pausa y reproduccion con el sistema. Para 
obtener informacion detallada acerca de la videocasetera, consulte las instrucciones pro vistas por 
el fabricante de ese aparato. 

Se puede insertar una videocinta en la videocasetera en cualquier momento despues de que el 
sistema se haya encendido y terminado de inicializarse. 

► Para preparar el sistema a fin de que funcione con una videocasetera: 

1 . Oprima la tecla Setups. 

2. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Peripherals (Perifericos). Aparecera 
la pantalla de configuraciones de Peripherals. 
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3. Segun cual sea la configuracion de su sistema: 

Si tiene instalada una VCR interna: seleccione el tipo de videocasetera interna que tiene 
instalada. (Una VCR interna se define como una conectada internamente al sistema, no 
una conectada mediante el panel posterior.) 

Si tiene una VCR conectada al puerto de entrada S-Vid: seleccione VCR/SVHS bajo 
S-Vid Input Port. 

Si tiene una VCR conectada al puerto de entrada COMP-Vid: seleccione VCRA^HS 
bajo COMP-VID Input Port. 

4. Si desea emplear el conmutador de pedal de la VCR, seleccione VCR Record Control 
(Control de grabacion VCR) bajo Camera Footswitch (Conmutador de pedal de la camara). 

5. Inserte una cinta de video en la VCR. Ahora esta preparado para grabar imagenes 
sonograficas. 

► Para grabar: 

1. Oprima el control RECORD (Grabar) en el sistema. El indicador RECORD (Grabar) del 
sistema parpadea durante un tiempo antes de comenzar la grabacion. Para grabar con una 
videocasetera externa, utilice los controles y el microfono de grabacion de la videocasetera. 

2. Para anadir un comentario hablado a la cinta de video. 

a. Oprima el control Microphone (Microfono) en el sistema para activar el microfono. En 
el lado inferior derecho del monitor aparecera un icono para indicar que el microfono 
esta encendido. 

b. Hable a traves del microfono del sistema, que esta situado encima del modulo del 
monitor. 

3. Para detener la grabacion, siga uno de estos procedimientos: 

Oprima el control RECORD del sistema. La VCR hara una pausa. El indicador 
RECORD del sistema parpadeara mientras la videocasetera permanezca en pausa. 

En la videocasetera, oprima STOP (Detener) o el boton programable situado en el panel 
de control. 

En la videocasetera, oprima PAUSE/STILL (Pausa/Eijar) o el boton programable 
situado en el panel de control. 

Nota Los controles de rebobinar (REWIND) y avance rdpido (FF) en la videocasetera, o los 

botones programables en el sistema, pueden usarse para enrollar rdpidamente la videocinta. 
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► Para grabar con el conmutador de pedal: 

1 . Cerciorese de que la opcion de control del conmutador de pedal este configurada para VCR 
Record Control (Control de grabacion en videocasetera) en la pantalla de configuraciones 
de Peripherals (Perifericos). 

2. Cerciorese de que el conmutador de pedal esta bien conectado. 

3. Oprima el conmutador de pedal para grabacion. (Dicho conmutador es el del lado izquierdo 
en el conjunto de pedales.) 

4. Para detener la grabacion, oprima el conmutador de pedal. La grabacion se interrumpira. 

Reproduccion con videocasetera 

Es posible reproducir grabaciones en la videocasetera conectada internamente, utilizando ya sea 

los controles de esta u oprimiendo VCR CTRL (Control de VCR) en el sistema y empleando los 

botones programables de videocasetera (Figura 9-2). 

► Para reproducir una grabacion en VCR: 

1. Utilice el contador de cinta y los controles REWIND (Rebobinar), FF (Avance rapido), 
PAUSE (Pausa) y STOP (Detener) para localizar la seccion de la cinta que desee reproducir. 

2. Oprima PLAY (Reproducir). 



Figura 9-2. Control de videocasetera con botones programables 
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► Para congelar un cuadro durante la reproduccion en VCR: 

Oprima el control FREEZE (Congelar). 

► Para reproducir una grabacion en VCR con una VCR de conexion externa: 

1. Cerciorese de que la VCR esta bien conectada en el panel posterior del sistema. 

2. En la pantalla Directory of Setup Options, seleccione Peripherals (Perifericos). Aparecera 
la pantalla de configuraciones de Peripherals. 

3. Teniendo en cuenta la configuracion de su sistema, seleccione el tipo correcto de 
videocasetera o de puerto de entrada: 

VCR/SVHS en el puerto de entrada S-VID (videosenales S). 

VCR/VHS en el puerto de entrada COMP-VID (videosenales compuestas). 

4. Seleccione Close para cerrar las configuraciones. 

5. Oprima PLAY (Reproducir) en la videocasetera. 

6. En el teclado del sistema, oprima simultaneamente las teclas Superkey y Video. Suelte 
ambas teclas. La videocinta de la videocasetera se reproduce en el monitor del sistema. 

7. Utilice los controles de la videocasetera: el contador de cinta y los controles REWIND 
(Rebobinar), FF (Avance rapido), PAUSE (Pausa) y STOP (Detener) para localizar la 
seccion de la cinta que desee reproducir. 

8. Para iniciar y detener la reproduccion, oprima PLAY y STOP en la videocasetera. 

9. Para volver al tratamiento normal de imagenes del sistema, repita el paso 6. 

► Para utilizar la reproduccion y pausa de la videocasetera: 

1. Para hacer una pausa en la reproduccion con la videocasetera, oprima PAUSE. 

2. Vuelva a oprimir PAUSE para reanudar la reproduccion de la videocinta. 

► Para ajustar el tinte y la intensidad del color durante la reproduccion de la VCR: 

1. Mueva el control giratorio DOP GAIN (Ganancia de Doppler) para variar el matiz o los tonos 
de la imagen reproducida: hacia la derecha aumenta el matiz o tinte, hacia la izquierda lo 
disminuye. 

2. Mueva el control giratorio COL GAIN (Ganancia de color) para variar la saturacion o 
intensidad de la imagen reproducida: hacia la derecha aumenta la saturacion o intensidad, 
hacia la izquierda la disminuye. 
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► Para extraer la cinta de video: 

1. Oprima REWIND para rebobinar la videocinta. 

2. Oprima EJECT (Expulsar) en la videocasetera para expulsar la videocinta. 

3. Cuando la cinta de video haya sido expulsada por completo, saquela. 

► Para buscar en una cinta de video: 

1. Durante la reproduccion o grabacion, oprima STOP (Detener). 

2. Oprima simultaneamente las teclas Superkey (Supertecla) y Frame Counter (Contador de 
cuadros). En la pantalla aparecera un cuadro de dialogo (Eigura 9-3). 

3. Utilice el teclado para establecer el contador de cuadros en el numero del cuadro deseado. 

4. Seleccione Search Tape (Buscar en la cinta) en el cuadro de dialogo. La VCR buscara el 
cuadro seleccionado y entrara en estado Play/Pause (Reproducir/Pausa) cuando el cuadro se 
encuentre. 

► Para sincronizar los contadores de cuadros del sistema y de la videocasetera: 

1. Durante la reproduccion, oprima STOP (Detener). 

2. Tome nota del valor del contador de cuadros en la VCR. 

3. Oprima las teclas Superkey y Counter (Contador) para visualizar un cuadro de dialogo 
(Eigura 9-3). 

4. Utilice el teclado para establecer el contador de cuadros en el valor observado en el paso 2. 

5. Seleccione Set Counter (Establecer contador) en el cuadro de dialogo. El contador de 
cuadros de la VCR y el del sistema ahora tienen el mismo valor. 
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Cuadro de dialogo 


Figura 9-3. Contador de cuadros de la VCR 
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